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Měření tělesné teploty v přednemocniční péči 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá p r o b l e m a t i k o u měření tělesné t e p l o t y (dále T T ) 

v přednemocniční neodkladné péči (dále P N P ) . Teoretická část se zaměřuje n a f y z i o l o g i i 

t e r m o r e g u l a c e , n a t v o r b u t e p l a v těle, n a j e h o výdej a n a řízení T T . Dále se zabývá 

měřením T T , její klasifikací, místy p r o měření a p o p i s e m jednotlivých druhů teploměrů. 

Závěr teoretické části práce j e zaměřen n a patologické s t a v y spojené s T T , s nimiž se 

můžeme s e t k a t v P N P . Jednotlivé s t a v y j s o u rozebrány o d p a t o f y z i o l o g i e až p o léčbu. 

Empirická část j e rozdělená n a dvě části. V první j s o u porovnávány d v a teploměry a t o , 

j a k se o d s e b e liší v naměřených hodnotách, dále j s o u výsledky s t a t i s t i c k y porovnány. 

Výzkumný s o u b o r tvořili náhodní p a c i e n t i v P N P . V e druhé části výzkumného šetření 

b y l a použita m e t o d a kvalitativního výzkumu n a základě polostrukturovaných rozhovorů. 

Prvním cílem b y l o z j i s t i t , jaké možnosti měření T T mají zdravotničtí záchranáři (dále Z Z ) 

v sanitní c h v o z e c h . Druhým cílem b y l o z m a p o v a t , jaké zkušenosti mají Z Z s monitorací 

T T v P N P . Výzkumný v z o r e k tvořilo 5 profesionálních Z Z z Jihočeského k r a j e a K r a j e 

Vysočina. Výsledky b y l y dále kategorizovány d o 13 kategorií. 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá a j e zřejmé, že j e z d e významný statistický 

rozdíl m e z i použitými teploměry, jež se o d s e b e liší naměřenými h o d n o t a m i . Z druhé 

části výzkumného šetření p l y n e , že Z Z považují současný s t a v z a nedostačující z t o h o 

důvodu, že nemají k d i s p o z i c i teploměr s větším teplotním rozmezím. Všichni dotazovaní 

se s h o d l i n a t o m , že b y uvítali mít v e svých sanitní c h v o z e c h teploměr, který b y měl větší 

teplotní rozmezí. 

Klíčová slova 

Měření tělesné t e p l o t y ; přednemocniční péče; teploměry; t e r m o r e g u l a c e ; tělesná t e p l o t a ; 

akutní s t a v y 



Measurement of Body Temperature in Prehospital Care 

Abstract 

T h e t h e s i s d e a l s w i t h t h e p r o b l e m a t i c o f m e a s u r e m e n t o f b o d y t e m p e r a t u r e i n t h e 

p r e h o s p i t a l e m e r g e n c y c a r e . T h e t h e o r e t i c a l p a r t f o c u s e s o n t h e p h y s i o l o g y o f 

t h e r m o r e g u l a t i o n , o n t h e g e n e r a t i o n o f h e a t i n t h e b o d y , o n i t s e x p e n d i t u r e a n d o n t h e 

c o n t r o l o f b o d y t e m p e r a t u r e . F u r t h e r m o r e , i t d e a l s w i t h m e a s u r e m e n t o f b o d y 

t e m p e r a t u r e , i t s c l a s s i f i c a t i o n , p l a c e s f o r m e a s u r e m e n t a n d d e s c r i p t i o n o f t h e i n d i v i d u a l 

t y p e s o f t h e r m o m e t e r s . T h e c o n c l u s i o n o f t h e t h e s i s i s f o c u s e d o n t h e p a t h o l o g i c a l 

c o n d i t i o n s c o n n e c t e d w i t h t h e b o d y t e m p e r a t u r e , w h i c h w e c a n m e e t w i t h i n p r e h o s p i t a l 

e m e r g e n c y c a r e . T h e i n d i v i d u a l c o n d i t i o n s a r e a n a l y z e d f r o m p a t h o p h y s i o l o g y t o 

t r e a t m e n t . 

T h e e m p i r i c p a r t i s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s . I n t h e f i r s t p a r t , t w o t h e r m o m e t e r s a r e 

c o m p a r e d , h o w t h e y d i f f e r i n m e a s u r e d v a l u e s a n d f u r t h e r , t h e r e s u l t s a r e s t a t i s t i c a l l y 

c o m p a r e d . T h e r e s e a r c h s a m p l e w a s m a d e u p o f r a n d o m p a t i e n t s i n p r e h o s p i t a l 

e m e r g e n c y c a r e . I n t h e s e c o n d p a r t o f t h e r e s e a r c h , t h e m e t h o d o f q u a l i t a t i v e r e s e a r c h 

b a s e d o n s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s w a s u s e d . T h e f i r s t o b j e c t i v e w a s t o f i n d o u t w h i c h 

o p t i o n s o f b o d y t e m p e r a t u r e m e a s u r e m e n t d o p a r a m e d i c s h a v e i n a m b u l a n c e s . T h e 

s e c o n d o b j e c t i v e w a s t o m a p t h e e x p e r i e n c e o f p a r a m e d i c s w i t h m o n i t o r i n g o f b o d y 

t e m p e r a t u r e i n t h e p r e h o s p i t a l e m e r g e n c y c a r e . T h e r e s e a r c h s a m p l e w a s m a d e u p o f 5 

p r o f e s s i o n a l p a r a m e d i c s f r o m t h e S o u t h B o h e m i a n R e g i o n a n d Vysočina R e g i o n . T h e 

r e s u l t s w e r e c a t e g o r i z e d i n t o 1 3 c a t e g o r i e s . 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá tématem m o n i t o r a c e T T v P N P . T e p l o t a lidského těla patří 

d o základních fyziologických funkcí (dále F F ) lidského o r g a n i s m u . Měření T T j e j e d e n 

z e základních ukazatelů p r o posouzení celkového s t a v u p a c i e n t a , jež nám může 

p o s k y t n o u t i n f o r m a c e k doplnění diagnózy a případně i p o m o c i z v o l i t vhodný způsob 

léčebných postupů. Jedná se o základní vyšetření F F , které b y mělo být nedílnou součástí 

vyšetření u každého p a c i e n t a . V současné době se jedná o j e d e n z podstatných ukazatelů 

a příznaků p r o virové onemocnění C O V I D - 1 9 . 

V P N P j e důležité mít kvalitní a vhodný teploměr, který b y měl být s c h o p e n změřit 

skutečnou t e p l o t u lidského těla, a t o z a každých podmínek, se kterými se Z Z m o h o u s e t k a t 

v terénu. N a t r h u j e velké množství různých typů teploměrů, kterými l z e r y c h l e a přesně 

měřit t e p l o t u těla. I přesto však dochází k rozdílům m e z i naměřenými h o d n o t a m i pomocí 

různých typů teploměrů. T o může mít z a následek zkreslení zdravotního s t a v u p a c i e n t a 

a může o v l i v n i t diferenciální d i a g n o s t i k u , případně i léčbu p a c i e n t a . Myslím s i , že 

m o n i t o r a c e T T j e m n o h d y podceňována, i když t o může být jediný u k a z a t e l změny 

zdravotního s t a v u , dále t o může být j e d e n z e základních ukazatelů v prohlubování 

šokového s t a v u (zejména u t r a u m a t , popálenin), a t o především u dětí, které ztrácejí t e p l o 

m n o h e m r y c h l e j i . P r o t o s i myslím, že j e důležité mít n a Z Z S k d i s p o z i c i kvalitní a přesný 

teploměr, který nám r y c h l e p o s k y t n e přesnou h o d n o t u tělesné t e p l o t y . 
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1 Současný stav 

M o n i t o r a c e T T v P N P j e často opomíjená a rozpětí v naměřených teplotách j e velké. 

V současnosti j e velké množství typů teploměrů, kterými l z e efektivně měřit tělesnou 

t e p l o t u (Seblová a K n o r , 2 0 1 8 ) . Měření t e p l o t y v P N P n e b y l o příliš časté a potřebné, až 

n a s t a v y , j a k o j e h y p o t e r m i e či akutní bakteriální a virová i n f e k c e . T o vše ovšem změnila 

p a n d e m i e virové nákazy C O V I D - 1 9 , právě T T j e jedním z hlavních příznaků t o h o t o 

onemocnění a t e p l o t a těla se měří u každého nemocného (Dobiáš a Bulíková, 2 0 2 1 ) . 

/./ Tělesná teplota 

Člověk se řadí k homoiotermním (teplokrevným) živočichům. T o znamená, že se T T 

udržuje n a konstantní hodnotě, a t o i n a v z d o r y podmínkám okolního prostředí. Stálá 

t e p l o t a j e však udržována p o u z e v tepelném jádře o r g a n i s m u (Petřek, 2 0 1 9 ) . M e z i tepelné 

jádro řadíme vnitřní orgány k r a j i n y hrudní, břišní a lebeční. Jádro j e klíčovým 

p r o d u c e n t e m t e p l a , jehož h o d n o t a se p o h y b u j e v rozmezí 3 5 - 3 7 , 3 °C. N a druhé straně 

tkáně n a p e r i f e r i i , k a m řadíme končetiny a kůži, nazýváme tepelným o b a l e m n e b o také 

t e p e l n o u s l u p k o u . Tepelný o b a l se chová více poikilotermně (studenokrevně). T o 

znamená, že tepelná s l u p k a má kolísavou t e p l o t u , která se mění - např. prokrvením či 

t e p l o t o u okolí. T e p l o t a o b a l u j e z p r a v i d l a nižší než t e p l o t a jádra ( R o s i n a e t a l . , 2 0 2 1 ) . 

T e p l o t a těla j e v průběhu d n e nestálá. Je řada faktorů, které j i ovlivňují. M e z i hlavní 

f a k t o r y patří denní r y t m u s , k d y nižší h o d n o t y naměříme v ranních hodinách, n a o p a k 

nejvyšší h o d n o t y naměříme v odpoledních hodinách (Petřek, 2 0 1 9 ) . Dalším f a k t o r e m 

ovlivňujícím t e p l o t u j e denní a k t i v i t a , která zvyšuje nároky n a m e t a b o l i s m u s , tím se 

zvyšuje p r o d u k c e t e p l a v těle ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . H o r m o n y také ovlivňují T T , a t o především 

u žen produkcí e s t r o g e n u v době o v u l a c e . T y r o x i n ( h o r m o n štítné žlázy) může při zvýšené 

p r o d u k c i zvýšit t e p l o t u těla. M e z i další h o r m o n y , které se podílejí n a zvýšení t e p l o t y , 

patří např. a d r e n a l i n , n o r a d r e n a l i n , růstový h o r m o n a t e s t o s t e r o n (Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . 

Dalším důležitým f a k t o r e m j e věk. U dětí j e f y z i o l o g i c k y t e p l o t a těla vyšší. J e t o m u t a k 

z důvodu, že děti nemají plně v y v i n u t o u t e r m o r e g u l a c i , tudíž se obtížněji vyrovnávají 

s t e p l o t o u okolního prostředí. N a druhé straně u seniorů bývá t e p l o t a těla nižší, protože 

mají sníženou f u n k c i t e r m o r e g u l a c e . Prostředí, v e kterém se nacházíme, má také v l i v n a 

tělesnou t e p l o t u ( M o u r e k , 2 0 1 2 ) . 
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Pomocí t e r m o r e g u l a c e b y se měla v o r g a n i s m u udržovat stálá tělesná t e p l o t a , která b y se 

měla p o h y b o v a t v rozmezí 3 5 , 8 - 3 7 °C. U zdravého j e d i n c e b y měla být p r o d u k c e a výdej 

t e p l a v rovnováze, právě t o má z a úkol t e r m o r e g u l a c e ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . C e n t r u m p r o 

t e r m o r e g u l a c i se nachází v h y p o t a l a m u . V h y p o t a l a m u j s o u vyhodnocovány signály 

z povrchových a vnitřních termoreceptorů ( K i t t n a r e t a l . , 2 0 2 0 ) . T e r m o r e g u l a c e b u d e 

popsána podrobněji v p o d k a p i t o l e řízení tělesné t e p l o t y . 

1.1.1 Termogeneze 

T v o r b a t e p l a závisí n a energetickém m e t a b o l i s m u . T e p l o vzniká j a k o vedlejší e f e k t 

metabolických procesů, které probíhají v těle (Petřek, 2 0 1 9 ) . J d e o část e n e r g i e , k t e r o u 

přijímáme v potravě (energetické substráty), t a j e v buňkách využita n a p r o d u k c i e n e r g i e 

v e formě adenosintrifosfátu a n a t e p l o . Z t o h o vyplývá, že při tělesné aktivitě se s v a l o v o u 

činností zvyšují metabolické p r o c e s y , tím narůstá spotřeba substrátů a zvyšuje se 

p r o d u k c e t e p l a ( M o u r e k , 2 0 1 2 ) . 

Dalším důležitým z d r o j e m t e p l a u dospělých j e svalový třes (chladový třes), který zvyšuje 

t v o r b u t e p l a , a l e také f u n g u j e j a k o obranný m e c h a n i s m u s při h y p o t e r m i i ( K i t t n a r e t a l . , 

2 0 2 0 ) . N a druhé straně n o v o r o z e n c i nemají plně v y v i n u t o u t e r m o r e g u l a c i a nemají 

s c h o p n o s t chladového třesu. T u t o f u n k c i však z a s t u p u j e netřesavá t e r m o r e g u l a c e . T a t o 

náhradní f u n k c e se uplatňuje d o půl r o k u života. Netřesavá t e r m o r e g u l a c e probíhá 

v hnědé tukové tkáni, k d e umožňuje p r o d u k c i t e p l a . N e j větší zastoupení hnědého t u k u j e 

v o b l a s t i p o d l o p a t k o u a k o l e m velkých cév, a t o i u dospělého člověka. P o d o b n o u f u n k c i 

plní u dospělého člověka i bílá tuková tkáň, jejíž účinnost j e však nižší ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . 

Bílá tuková tkáň se nachází hlavně v podkoží a f u n g u j e j a k o špatný vodič t e p l a . Hlavní 

funkcí bílé tukové tkáně j e o m e z i t výdej t e p l a d o okolí, tím chrání o r g a n i s m u s před 

podchlazením (Petřek, 2 0 1 9 ) . 

1.1.2 Termolýza 

A b y s i o r g a n i s m u s udržel stálou T T , j e důležité, a b y vzniklé t e p l o b y l o v rovnováze 

s výdejem t e p l a d o okolí (Beneš e t a l . , 2 0 1 5 ) . K r e v j e důležitá p r o výměnu t e p l a m e z i 

jádrem a t e p e l n o u s l u p k o u . Důležitým místem j s o u kapilární a venózní p l e x y , které se 

nachází v akrálních částech těla. Zásadní r o l i z d e h r a j e prokrvení ( p e r f u z e ) těchto částí 

( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . V chladném prostředí se v kůži může p o h y b o v a t p o u z e několik mililitrů 

k r v e , zatímco při zvýšené potřebě výdeje t e p l a se může v kůži p o h y b o v a t až 7 litrů k r v e . 
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T o v s e j e řízeno sympatickým nervovým systémem, který r e a g u j e v závislosti n a teplotě 

jádra. Znamená t o t e d y , že, p o k u d se o r g a n i s m u s nachází v chladném prostředí, dochází 

k a k t i v a c i s y m p a t i k u , t e n způsobí periferní v a z o k o n s t r i k c i , čímž se sníží přestup t e p l a 

m e z i jádrem a t e p e l n o u s l u p k o u . N a o p a k v horkém prostředí dochází k velké p r o d u k c i 

t e p l a a o r g a n i s m u s n a t o r e a g u j e vazodilatací, tím se zvýší průtok k r v e kůží a může 

docházet k lepší výměně t e p l a m e z i jádrem a s l u p k o u . T o umožňuje lepší výdej t e p l a 

z kůže d o okolního prostředí. Děje se t a k několika fyzikálními m e c h a n i s m y - zářením, 

kondukcí, konvekcí a evaporací ( K i t t n a r e t a l . , 2 0 2 0 ) . 

Záření (sálání) l z e vysvětlit t a k , že člověk a předměty v okolí z e svého p o v r c h u 

nepřetržitě vyzařují t e p e l n o u e n e r g i i v e formě elektromagnetického záření v podobě 

infračervených tepelných paprsků ( R o s i n a e t a l . , 2 0 2 1 ) . T o t o vyzařování j e dáno 

teplotním g r a d i e n t e m m e z i t e p l o t o u těla a t e p l o t o u okolního prostředí, nejčastěji 

předměty. T o znamená, že p o k u d j e t e p l o t a těla vyšší než t e p l o t a předmětu v okolí, 

dochází k e ztrátám t e p l a z o r g a n i s m u v podobě elektromagnetického záření ( M o u r e k , 

2 0 1 2 ) . Sáláním může člověk z t r a t i t 4 0 - 6 0 % celkového t e p l a o r g a n i s m u , t o ovšem záleží 

n a teplotě a v l h k o s t i okolního prostředí. Sálání můžeme o v l i v n i t oděvem, t a k snížit ztráty 

t e p l a . Záření j e z e všech mechanismů výdeje t e p l a n e j významnější (Beneš e t a l . , 2 0 1 5 ) . 

Kondukcí (vedením) se ztrácí t e p l o v e formě tepelné e n e r g i e , k t e r o u předávají m o l e k u l y 

těla okolí, se kterým j s o u v přímém k o n t a k t u . Může se j e d n a t o předměty, j a k o j s o u židle, 

stůl, a l e také o v z d u c h . V z d u c h má ovšem nízkou t e p e l n o u v o d i v o s t a ztráty t e p l a n e j s o u 

významné. O p r o t i v z d u c h u j e dominantnější v o d a . V o d a totiž slouží j a k o dobrý vodič 

t e p l a a tepelné ztráty j s o u v e l i c e významné. Tepelné ztráty kondukcí se pohybují k o l e m 

3 % z celkové ztráty t e p l a (Beneš e t a l . , 2 0 1 5 ) . Podobně j a k o u záření záleží n a teplotním 

rozdílu m e z i j e d i n c e m a předmětem. Čím větší j e teplotní rozdíl, tím větší j e výměna 

t e p l a . Záleží také n a v e l i k o s t i kontaktní p l o c h y a délce trvání ( M o u r e k , 2 0 1 2 ) . P o k u d t e d y 

člověk sedí n a židli, předává své t e p l o židli. T o však platí p o u z e v případě, j e - l i t e p l o t a 

kůže vyšší než t e p l o t a židle (Petřek, 2 0 1 9 ) . 

Dalším způsobem, j a k může tělo ztrácet t e p l o , j e pomocí k o n v e k c e (proudění). N a rozdíl 

o d k o n d u k c e j e k o n v e k c e p r o ztráty t e p l a významnější, celkové ztráty t e p l a činí až 1 5 % 

(Beneš e t a l . , 2 0 1 5 ) . Stejně j a k o u předešlých mechanismů j e důležitá rozdílná t e p l o t a 

m e z i t e p l o t o u kůže a t e p l o t o u okolí. Prouděním se t e p l o vyměňuje m e z i kůží 

a pohybujícím se médiem, nejčastěji v z d u c h e m n e b o v o d o u (Petřek, 2 0 1 9 ) . V p r a x i t o 
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vypadá t a k , že, p o k u d se o r g a n i s m u s nachází v chladnějším prostředí a T T j e vyšší, 

dochází k výměně t e p l a t a k , že tělo ohřej e vrstvičku v z d u c h u v těsném okolí těla a vymění 

j i z a c h l a d n e j ší. Tělo musí d e f a c t o nepřetržitě ohřívat nové v r s t v y , které j s o u v j e h o těsné 

blízkosti, tím ztrácí t e p l o . T o v s e j e závislé n a v e l i k o s t i p l o c h y těla a přítomnosti oděvu, 

kterým snižujeme působení k o n v e k c e a zabraňujeme ztrátám t e p l a . C h l u p y n a lidském 

těle hrají také důležitou r o l i . Snižují totiž proudění v z d u c h u a zabraňují výměně t e p l a 

(Beneš e t a l . , 2 0 1 5 ) . Důležité j e s i také uvědomit, že v o d a v e d e t e p l o lépe a j e skvělý 

vodič o p r o t i v z d u c h u , u kterého j e teplotní v o d i v o s t malá ( K i t t n a r e t a l . , 2 0 2 1 ) . 

Posledním m e c h a n i s m e m j e e v a p o r a c e (odpařování). Jedná se o fyzikální p r o c e s , k d y 

dochází k přeměně v o d y n a páru. Následně dochází k vypařování, jež v e d e k e ztrátám 

tepelné e n e r g i e . Lidský o r g a n i s m u s může pomocí e v a p o r a c e z t r a t i t až 2 5 % z celkových 

tělesných ztrát (Beneš e t a l . , 2 0 1 5 ) . K odpařování v o d y dochází n e j e n z pokožky, a l e i z e 

s l i z n i c d u t i n y ústní a z dýchacích c e s t (Petřek, 2 0 1 9 ) . U člověka dochází k odpařování 

převážně p o t u vyloučeného n a kůži, k d e se odpařuje. K vypařování dochází nepřetržitě. 

J e h o výdej může činit až 6 0 0 mililitrů z a d e n . P o t j e bezbarvá t e k u t i n a tvořená v potní c h 

žlázách. O b s a h u j e v o d u , močovinu, k y s e l i n u močovou, glukózu a i o n t y ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . 

P r o d u k c e p o t u se zvyšuje při fyzické aktivitě, při vysokých teplotách prostředí a při 

zvýšené T T . T v o r b a p o t u j e řízena vegetativním nervovým systémem ( M o u r e k , 2 0 1 2 ) . 

Odpařování j e jediný m e c h a n i s m u s , k d y se může o r g a n i s m u s sám z b a v i t přebytečného 

t e p l a v těle. T o j e důležité, p o k u d se člověk například nachází v prostředí, k d e j e vysoká 

t e p l o t a (Petřek, 2 0 1 9 ) . 

1.1.3 Řízení tělesné teploty 

P r o správné fungování všech metabolických a funkčních procesů v lidském o r g a n i s m u j e 

nezbytné, a b y se v o r g a n i s m u udržovala stálá T T (Petřek, 2 0 1 9 ) . P r o udržení stálé t e p l o t y 

h r a j e důležitou r o l i několik složek: t e r m o r e c e p t o r y , které nám registrují i n f o r m a c i 

o teplotě, dráhy, jež v e d o u i n f o r m a c i z termoreceptorů d o řídicího c e n t r a , které se nachází 

v zadní části h y p o t a l a m u , výkonné m e c h a n i s m y , díky nimž dochází k návratu tělesné 

t e p l o t y n a původní h o d n o t u . Řízení tělesné t e p l o t y j e zajištěno pomocí zpětné v a z b y 

( M o u r e k , 2 0 1 2 ) . 

T e r m o r e c e p t o r y nám registrují t e p l o t u z e zevního a vnitřního prostředí. T e r m o r e c e p t o r y 

z t o h o t o důvodu dělíme n a kožní a vnitřní. Kožní t e r m o r e c e p t o r y poskytují i n f o r m a c e z e 

zevního prostředí, které přicházejí z kožních a s l i z n i ční c h termoreceptorů. Reagují n a 
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c h l a d a t e p l o , j s o u uloženy n a p o v r c h u těla a n a sliznicích. O vnitřní teplotě získáváme 

i n f o r m a c e z termosenzorů, které j s o u uloženy v hlubokých strukturách o r g a n i s m u - podél 

velkých cév, v o b l a s t i páteřní míchy a v m o z k u v o b l a s t i h y p o t a l a m u ( K i t t n a r e t a l . , 

2 0 2 0 ) . Z termoreceptorů a termosenzorů vystupují dráhy, které získanou i n f o r m a c i v e d o u 

d o termoregulačního c e n t r a . Právě v h y p o t a l a m u se nachází termoregulační c e n t r u m , 

konkrétně v j e h o zadní části. J e h o n e u r o n y přijímají i n f o r m a c e z kožních a vnitřních 

termoreceptorů, následně i n f o r m a c i vyhodnotí a n a základě t o h o spustí termoregulační 

r e a k c e , které mají z a cíl změnit tělesnou t e p l o t u žádoucím směrem. Zadní h y p o t a l a m u s 

j e jakýsi t e r m o s t a t , který má z a cíl udržet t e p l o t u 3 7 , 1 °C ( M o u r e k , 2 0 1 2 ) . P o k u d b y došlo 

k vychýlení této h o d n o t y , termoregulační c e n t r u m ( h y p o t a l a m u s ) spustí žádoucí 

termoregulační m e c h a n i s m y a upraví tělesnou t e p l o t u žádoucím směrem. P a k b y se 

u p l a t n i l y termoregulační m e c h a n i s m y . Termoregulační m e c h a n i s m y se m o h o u 

p r o j e v o v a t při podchlazení, a t o například zvýšenou produkcí t e p l a , chladovým třesem, 

zvýšenou volní a k t i v i t o u a zvýšením s e k r e c e katecholaminů, které v e d o u k e zvýšení 

t e p l o t y , v i z t e r m o g e n e z e . N a o p a k při zvýšené teplotě těla se zvýší průtok k r v e n a p e r i f e r i i 

a zvýší se výdej t e p l a d o okolního prostředí, v i z termolýza (Petřek, 2 0 1 9 ) . 

1.2 Měření tělesné teploty v přednemocničnípéči 

V přednemocniční péči může být snížení n e b o zvýšení tělesné t e p l o t y j e d i n o u známkou 

změny zdravotního s t a v u p a c i e n t a . Udržet tepelný k o m f o r t j e také důležité, především 

p a k u traumatických pacientů, u kterých v e l i c e r y c h l e klesá t e p l o t a a prohlubují se šokové 

změny. H y p o t e r m i e ovlivňuje h e m o k o a g u l a c i a může se r o z v i n o u t až diseminovaná 

intravaskulární k o a g u l a c e . Dalším závažným s t a v e m j s o u popáleniny, a t o především 

u dětí, které ztrácejí t e p l o r y c h l e j i než dospělí. Pomocí změřené tělesné t e p l o t y můžeme 

d o p l n i t příznaky, případně určit d i a g n o s t i k u . Jedná se především o s t a v y , j a k o j e s e p s e až 

septický šok (Seblová a K n o r , 2 0 1 8 ) . U dospělých pacientů p o m i m o nemocniční 

i nemocniční zástavě oběhu, u kterých došlo k obnovení spontánní c i r k u l a c e ( R O S C -

R e t u r n o f s p o n t a n e o u s c i r c u l a t i o n ) a přetrvává u n i c h bezvědomí, j e doporučené použít 

t z v . cílenou r e g u l a c i tělesné t e p l o t y . Cílem b y mělo být udržet tělesnou t e p l o t u v rozmezí 

3 2 až 3 6 °C alespoň n a 2 4 h o d i n . Především b y se mělo z a m e z i t zvýšené tělesné teplotě 

( P e r k i n s , 2 0 2 1 ) . Nové s t u d i e však ukazují, že terapeutická h y p o t e r m i e p o zástavě oběhu 

n e h r a j e zásadní r o l i . V e s t u d i i n e b y l z h l e d i s k a přežití m e z i t e r a p e u t i c k o u hypotermií 

a normotermií n a l e z e n žádný zásadní rozdíl. Ukázalo se však, že u hypotermických 
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pacientů se v y s k y t l větší počet arytmií než u pacientů, kteří se udržovali v n o r m o t e r m i i 

( D a n k i e w i c z e t a l . , 2 0 2 1 ) . V přednemocniční péči zjišťujeme naměřenou t e p l o t u 

u postiženého p a c i e n t a ještě před naším vyšetřením a ptáme se n a přesnou h o d n o t u , 

n e s p o k o j u j e m e se p o u z e s tím, že nám p a c i e n t udává, že měl t e p l o t u . M n o h o laiků totiž 

považuje z a horečku již t e p l o t u 3 7 , 5 °C, což j e c h y b o u , jelikož se jedná p o u z e o zvýšenou 

t e p l o t u (Dobiáš, Bulíková, 2 0 2 1 ) . 

1.2.1 K l a s i f i k a c e tělesné teploty 

H o d n o t y T T nám poskytují i n f o r m a c e o aktuálním zdravotním s t a v u p a c i e n t a . 

N o r m o t e r m i e j e tělesná t e p l o t a , která se p o h y b u j e v rozmezí 3 6 - 3 6 , 9 °C. O s u b f e b r i l i i 

n e b o l i zvýšené teplotě hovoříme t e h d y , p o k u d j e t e p l o t a těla m e z i 3 7 - 3 7 , 9 °C. Z a horečku 

( f e b r i s ) považujeme h o d n o t y , které se pohybují v rozmezí 3 8 - 3 9 , 9 °C. V y s o k o u horečku, 

jejíž h o d n o t y j s o u vyšší než 4 0 °C, považujeme z a h y p e r p y r e x i i (Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . 

P o k u d j s o u h o d n o t y T T p o d 3 6 °C, hovoříme o h y p o t e r m i i . H y p o t e r m i i n e b o l i 

podchlazení můžeme dělit n a mírnou, k d y se t e p l o t a těla p o h y b u j e o d 3 5 °C d o 3 2 °C, 

střední 3 2 - 2 8 °C a těžkou h y p o t e r m i i p o d 2 8 °C. P o k u d t e p l o t a těla k l e s n e p o d 2 4 °C, 

nastává s m r t , a t o nejčastěji z důvodu zástavy plicní v e n t i l a c e n e b o z důvodu fibrilace 

k o m o r s následným selháním c i r k u l a c e (Nečas e t a l . , 2 0 2 1 ) . 

Jelikož j e T T v ranních hodinách nižší a v e večerních vyšší, měla b y se t e p l o t a měřit 

dvakrát denně, a t o ráno a večer. Rozdíl v naměřených hodnotách může být nejvýše 1 °C. 

P o k u d b y c h o m měřili t e p l o t u dvakrát denně a následně b y c h o m naměřené h o d n o t y 

znázornili n a d i a g r a m u , v z n i k l a b y nám teplotní křivka. Teplotní křivky měly velký 

význam před používáním a n t i b i o t i k a kortikoidů. V současné době již takový význam 

nemají ( S p i n a r a L u d k a , 2 0 1 3 ) . Z teplotní křivky můžeme r o z e z n a t několik typů horeček 

d l e j e j i c h kolísání v průběhu d n e . Jedná se například o kolísavou, kontinuální, návratnou 

a střídavou horečku (Dobiáš a Bulíková, 2 0 2 1 ) . 

1.2.2 Místa měření tělesné teploty 

T e p l o t u těla můžeme měřit n a m n o h a místech těla. Výsledné h o d n o t y se liší, a p r o t o se 

přepočítávají n a t e p l o t u v podpaží. Nejčastějším místem p r o měření t e p l o t y j e 

právě podpaží ( a x i l a ) . Jedná se o nejbezpečnější neinvazivní způsob měření t e p l o t y . 

Mínusem j e dlouhá d o b a měření, trvá 5 - 9 m i n u t (Vytejčková e t a l . , 2 0 1 3 ) . 
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T o t o místo není vhodné p r o měření u nespolupracujících pacientů a u nepokojných 

kojenců. Předpokladem p r o správné měření j e mít s u c h o u kůži v a x i l e , k o n e c teploměru 

se s e n z o r e m musí být celý překryt podpažím. Stejným způsobem l z e měřit i t e p l o t u 

v třísle (Vytejčková e t a l . , 2 0 1 3 ) . 

Dalším místem p r o měření j s o u ústa, měření trvá k o l e m 2 až 3 m i n u t . T e p l o t a v ústech j e 

0 0 , 3 °C vyšší než v a x i l e a v e výsledku musíme odečíst 0 , 3 °C z výsledné h o d n o t y . 

Měření může být ovlivněno vnějšími f a k t o r y , například teplým n e b o studeným nápojem, 

kouřením a jídlem. P a c i e n t o v i b y se t e d y měla t e p l o t a měřit minimálně 3 0 m i n u t p o 

činnostech, které m o h o u t e p l o t u v ústech o v l i v n i t (Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . 

Konečník j e dalším místem, k d e l z e měřit t e p l o t u . Naměřená h o d n o t a j e vyšší o 0 , 5 °C 

než v a x i l e . Délka měření j e 2 - 5 m i n u t . Jedná se o n e j spolehlivější m e t o d u , j e však 

nepříjemná p r o p a c i e n t a . Používá se především u novorozenců. V pochvě měříme 

převážně bazálni t e p l o t u v době o v u l a c e a s l e d u j e m e průběh ovulačního c y k l u . 

V zevním z v u k o v o d u j e d o b a měření nejrychlejší a výslednou h o d n o t u získáme z a 

1 s e k u n d u . Výsledná h o d n o t a j e vyšší o 0 , 6 °C než v a x i l e . Jedná se o n e j vhodnější 

způsob měření t e p l o t y u pacientů při h y p o t e r m i i . C e l o j e dalším místem, k d e l z e měřit 

t e p l o t u těla. T e p l o t u n a čele měříme nejčastěji bezkontaktním teploměrem a termopásky. 

Jedná se však o nejméně přesnou m e t o d u , a t o především u neklidných dětí (Vytejčková 

e t a l . , 2 0 1 3 ) . 

Důležité j e s i uvědomit, že měřením t e p l o t y n a kůži, v a x i l e a v třísle měříme p o u z e 

t e p l o t u p o v r c h o v o u . Měřením v konečníku, ústech, z v u k o v o d u a v pochvě měříme 

t e p l o t u tělesného jádra (Dobiáš a Bulíková, 2 0 2 1 ) . V intenzivní péči můžeme měřit 

t e p l o t u invazivně pomocí čidel, která j s o u z a v e d e n a d o tělesných d u t i n , cév i orgánů, 

t e p l o t u l z e měřit kontinuálně. T e p l o t u j e možné měřit například i v močovém měchýři, 

a t o pomocí čidla napojeného n a permanentní močový k a t e t r ( K a p o u n o v a , 2 0 2 0 ) . 

1.2.3 D r u h y teploměrů a teplotní čidla 

a ) Lékařský skleněný teploměr bezrtuťový (Příloha 2 ) 

T e n t o teploměr f u n g u j e n a p r i n c i p u roztažnosti o b j e m u k a p a l i n . Teploměr j e vzhledově 

i p o s t u p e m měření podobný původnímu rtuťovému teploměru, ovšem místo r t u t i 

o b s a h u j e netoxické g a l i u m n e b o tekutý g a l i n s t a n . Teploměr má s v o u s t u p n i c i o d 3 5 °C 
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d o 4 2 °C p o desetinách stupně. Místo měření j e podpaží, tříslo, ústa, konečník a p o c h v a . 

Délka měření v ústech n e b o v r e k t u trvá přibližně 1 m i n u t u . V a x i l e trvá délka měření 

déle, a t o až 1 0 m i n u t - z důvodu, že teploměr není v t a k těsném k o n t a k t u s tělem ( R o s i n a 

e t a l . , 2 0 2 1 ) . Před každým měřením j e důležité teploměr s k l e p a t , a b y látka v e s t u p n i c i 

b y l a p o d 3 6 °C. Sklepávání může jít hůře, j e t o dáno fyzikálními v l a s t n o s t m i g a l i a . P r o t o 

j e doporučeno použít speciální p o u z d r o p r o sklepání. Teploměr se vloží d o p o u z d r a , 

c h y t n e se m e z i p a l e c a ukazovák a párkrát se zatočí zápěstím d o k o l a (Kelnarová e t a l . , 

2 0 1 6 ) . 

b ) Digitální teploměr (Příloha 3 ) 

Digitální teploměr měří t e p l o t u z a p o m o c i termočlánku, který se nachází uvnitř 

teploměru. Termočlánek p r a c u j e n a p r i n c i p u termoelektrického j e v u . Jedná se o p r i n c i p , 

při kterém j s o u d v a vodiče z různých kovů (nejčastěji mědi a k o n s t a n t a n u ) v uzavřeném 

elektrickém o b v o d u . Vodiče j s o u n a o b o u koncích uvnitř teploměru s p o j e n y . J e d e n s p o j 

j e v k o n t a k t u s měřícím o b j e k t e m , u kterého se měří t e p l o t a a dochází k e změně t e p l o t y 

v e s p o j i vodiče. Druhý s p o j j e udržován n a konstantní hodnotě t e p l o t y a nachází se n a 

opačné straně než první s p o j . Tím, že dochází k e změně t e p l o t y v e s p o j i vodičů, 

termočlánek g e n e r u j e termoelektrické napětí (Jirák a Vítek, 2 0 1 7 ) . 

Tímto teploměrem l z e měřit tělesná t e p l o t a v podpaží, tříslech, ústech a v konečníku. 

Délka měření j e 6 0 - 9 0 vteřin. Teploměry mají digitální d i s p l e j , n a kterém se při zapnutí 

zobrazí L o °C, t o znamená, že teploměr j e připravený k měření. Ukončení měření j e 

oznámeno zvukovým signálem a výsledná h o d n o t a se nám ukáže n a d i s p l e j i . Teploměry 

m o h o u o b s a h o v a t paměť a j e možno se k naměřeným výsledkům vrátit. Některé t y p y 

digitálních teploměrů j s o u voděodolné. N a t r h u j e řada různých typů těchto teploměrů, 

m o h o u mít i o h e b n o u špičku, která j e určena p r o měření t e p l o t y v dutině ústní u dětí 

(Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . 

c ) Tympanický (ušní) infračervený teploměr (Příloha 4 ) 

Tympanický teploměr snímá tělesnou t e p l o t u z a p o m o c i infračerveného s e n z o r u , který 

d e t e k u j e infračervené záření vyzařující z p o v r c h u těla p a c i e n t a . Ušním teploměrem 

měříme centrální t e p l o t u v o b l a s t i ušního bubínku, který se nachází v blízkosti 

termoregulačního c e n t r a v m o z k u (Vytejčková e t a l . , 2 0 1 3 ) . Výsledná h o d n o t a se n a 

d i s p l e j i objeví během několika vteřin. Teploměr o b s a h u j e paměť a zvukový signál, 
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kterým se ohlásí k o n e c měření (Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . Kontraindikací p r o měření j e 

zánět v u c h u n e b o poškozený bubínek. Důležité j e před měřením z k o n t r o l o v a t , z d a 

p a c i e n t nemá v u c h u ušní m a z , který může o v l i v n i t výslednou h o d n o t u . Není účelné měřit 

t e p l o t u v u c h u , n a kterém p a c i e n t před měřením ležel, protože se v něm n a h r o m a d i l o t e p l o 

(Vytejčkováetal., 2 0 1 3 ) . 

d ) Celní bezkontaktní teploměr (Příloha 5 ) 

T e n t o teploměr j e založen n a p r i n c i p u snímání vyzařovaného infračerveného záření, aniž 

b y došlo k e k o n t a k t u s tělem p a c i e n t a (Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . Tělesná t e p l o t a se změří 

z a několik vteřin a objeví se n a d i s p l e j i teploměru. P r i n c i p měření j e jednoduchý, 

teploměrem se přiblížíme k čelu nemocného (přibližně 3 c e n t i m e t r y o d čela) a s t i s k n e m e 

tlačítko n a měření. Z a několik vteřin se o z v e zvukový signál a měření j e ukončeno. 

Výsledná h o d n o t a se ukládá d o paměti. Teploměrem l z e měřit i t e p l o t u v místnosti n e b o 

nápoje či jídla (Vytejčková e t a l . , 2 0 1 3 ) . 

e ) Teplotní čidla 

V intenzivní péči se často měří tělesná t e p l o t a kontinuálně, a t o pomocí teplotních čidel. 

Čidlo j e n a p o j e n o n a m o n i t o r a zdravotnický personál s l e d u j e tělesnou t e p l o t u 

kontinuálně. T e p l o t a se pomocí čidel může měřit neinvazivně (Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . 

K t o m u slouží kožní čidlo, které zaznamenává t e p l o t u z p o v r c h u těla. Druhým způsobem 

j e měřit t e p l o t u invazivně. T o znamená, že j e čidlo z a v e d e n o d o tělesných d u t i n či otvorů 

pomocí katétru. P r o invazivní měření se využívají jícnová čidla, permanentní močové 

k a t e t r y s teplotním čidlem a intravaskulární čidlo, které j e součástí S w a n - G a n z o v a 

katétru. Jedná se o speciální k a t e t r , který j e z a v e d e n přes horní d u t o u žílu d o pravého 

s r d c e a p l i c n i c e . N a k o n c i katétru se nachází teplotní snímač, který kontinuálně snímá 

t e p l o t u jádra ( K a p o u n o v a , 2 0 2 0 ) . 

1.3 Patologické stavy spojené s tělesnou teplotou v přednemocničnípéči 

1.3.1 Horečka 

Z a horečku považujeme h o d n o t u T T vyšší než 3 8 °C (Kelnarová e t a l . , 2 0 1 6 ) . Horečka 

( f e b r i l i e ) j e p r o c e s , který j e řízen z termoregulačního c e n t r a v h y p o t a l a m u . Jedná se p o u z e 

o příznak, n i k o l i o onemocnění. Je t o fyziologická obranná r e a k c e o r g a n i s m u , která 

způsobí změny teplotního nastavení v termoregulačním c e n t r u (Nečas e t a l . , 2 0 2 1 ) . 
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Změna teplotního nastavení může být způsobena z infekčních příčin působením 

pyrogenních látek n e b o také z neinfekčních příčin, a t o například p o fyzické aktivitě n e b o 

v l i v e m poškození m o z k u při t r a u m a t e c h , cévních příhodách, krvácení a při užívání d r o g 

(Dobiáš a Bulíková, 2 0 2 1 ) . P y r o g e n y m o h o u být vnitřní (endogenní), které vznikají při 

zánětu infekčního či neinfekčního z d r o j e , a také zevní (exogénni), k d y horečku způsobí 

infekční a g e n s , nejčastěji b a k t e r i e a některé v i r y . V l i v e m pyrogenních látek začne 

h y p o t a l a m u s považovat f y z i o l o g i c k o u t e p l o t u z a příliš nízkou. N a t o r e a g u j e tím, že 

a k t i v u j e termoregulační m e c h a n i s m y , které zvýší t e p l o t u těla. Zpočátku začne nemocný 

pociťovat c h l a d a začne mít z i m n i c i , t o v e d e k třesové t e r m o g e n e z i . Poté d o j d e 

k vyrovnání t e p l o t y jádra s t e p l o t o u n a s t a v e n o u v termoregulačním c e n t r u , tím o p a d n e 

p o c i t c h l a d u a z i m n i c e . T e p l o se dál netvoří, a l e zůstává nadále zvýšené, t a k v z n i k l a 

horečka. P o nějaké době dochází k e snížení působení pyrogenních látek a nemocný začne 

pociťovat t e p l o . T o z a r e g i s t r u j e řídicí termoregulační c e n t r u m v h y p o t a l a m u , které se 

vrátí d o původního nastavení a a k t i v u j e m e c h a n i s m y , jež snižují tělesnou t e p l o t u . 

Dochází k periferní v a z o d i l a t a c i a zvýší se t v o r b a p o t u ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . 

Horečka má pozitivní v l i v n a děje, které probíhají v lidském o r g a n i s m u . Z r y c h l u j e 

m i g r a c i buněk, j e j i c h dělení a u r y c h l u j e t v o r b u protilátek. V současné době se p r o t o 

horečka nepotlačuje p o u z e z a předpokladu, že není příliš vysoká a její trvání j e krátké 

a nemocného nevyčerpáva. P o k u d b y horečka t r v a l a příliš d l o u h o a b y l a vysoká, došlo b y 

k vyčerpání energetických zásob a d e h y d r a t a c i . T o b y m o h l o vést k ohrožení života 

nemocného ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . 

Příznaky horečky j s o u individuální a závisí i n a příčině, která v y v o l a l a zvýšenou t e p l o t u 

(Nečas e t a l . , 2 0 2 1 ) . Subjektivně má nemocný při nástupu horečky p o c i t c h l a d u , následně 

v průběhu horečky p o c i t c h l a d u u s t u p u j e a nastává p o c i t žízně, nechutenství, b o l e s t i svalů 

a s p a v o s t . Při ústupu horečky se nemocnému vrací chuť k jídlu, a l e stále pociťuje 

c e l k o v o u s l a b o s t a s p a v o s t . Objektivně má nemocný při nástupu horečky zrychlené 

dýchaní ( t a c h y p n o e ) , zvýšený p u l s ( t a c h y k a r d i e ) , z i m n i c i , studená a k r a a b l e d o u kůži. 

V průběhu horečky dále dominují příznaky j a k o t a c h y k a r d i e a t a c h y p n o e . K t o m u má 

nemocný t e p l o u kůži a může být dehydratován. P o k u d se zvýší T T o 0 , 6 °C, t a k se p u l z 

zvýší o 1 0 pulzů z a m i n u t u . Při ústupu horečky má nemocný t e p l o u kůži a teplá a k r a . J e 

možné s i všimnou zvýšeného pocení a případně d e h y d r a t a c e (Ševčík a Matěj ovič, 2 0 1 4 ) . 
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Léčba horečky spočívá především v jejím snižování, a t o fyzikálním ochlazováním 

a podáváním a n t i p y r e t i k . J e řada m e t o d , j a k můžeme fyzikálně c h l a d i t nemocného, a t o 

například snížením t e p l o t y okolí, chlazením pomocí studených zábalů či zavedením 

nitrožilního výměníku t e p l a . Z a n t i p y r e t i k můžeme použít k y s e l i n u a c e t y l s a l i c y l o v o u , 

p a r a c e t a m o l a m e t a m i z o l (Ševčík a Matěj ovič, 2 0 1 4 ) . 

1.3.2 H y p e r t e r m i e 

H y p e r t e r m i e n e b o l i přehřátí j e s t a v , k d y termoregulační m e c h a n i s m y nezvládají n e b o 

nereagují n a d a n o u s i t u a c i adekvátně. K přehřátí dochází nejčastěji z důvodu dlouhého 

p o b y t u v horkém prostředí a n e b o v důsledku nadměrné tělesné námahy. Zároveň se a l e 

nemění teplotní nastavení termoregulačního c e n t r a v h y p o t a l a m u ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . 

Úpal j e život ohrožující s t a v , a p o k u d není r y c h l e rozpoznán a účinně léčen, může o h r o z i t 

j e d i n c e n a životě ( E p s t e i n a Y a n o v i c h , 2 0 1 9 ) . U p a l j e s t a v , k d y T T překračuje h o d n o t y 

4 1 , 1 °C s r o z v o j e m neurologických a b n o r m a l i t a multiorgánové d y s f u n k c e . U p a l 

můžeme rozdělit n a d v a t y p y . Prvním t y p e m j e klasický úpal, který vzniká b e z fyzické 

námahy a j e způsoben vystavením j e d i n c e okolnímu t e p l u . R i z i k o v o u s k u p i n o u p r o v z n i k 

klasického úpalu j s o u starší lidé, a t o z důvodu snížené s c h o p n o s t i t e r m o r e g u l a c e 

a k o m o r b i d i t . Také děti patří d o rizikové s k u p i n y , jelikož nemají plně vyvinuté 

termoregulační m e c h a n i s m y (Ševčík a Matěj ovič, 2 0 1 4 ) . U malých dětí j e nejvíce 

riziková s i t u a c e , když j s o u během horkého počasí v uzavřeném a u t o m o b i l u , během 

několika h o d i n t a k může dojít k e s m r t i j e d i n c e ( E p s t e i n a Y a n o v i c h , 2 0 1 9 ) . Druhým 

t y p e m j e úpal při fyzické námaze, který vzniká především u mladých jedinců, kteří j s o u 

d l o u h o u d o b u v y s t a v e n i fyzické námaze v horkém a o b v y k l e vlhkém prostředí (Ševčík 

a Matěj ovič, 2 0 1 4 ) . V první fázi dochází k e k o m p e n z a c i a tepelné ztráty převyšují tepelný 

z i s k . V e druhé fázi dochází k d e k o m p e n z a c i s t a v u a tepelný z i s k převýší tepelné ztráty, 

d o j d e k t o m u , že srdeční výdej nestačí pokrýt potřeby p r o t e r m o r e g u l a c i . V důsledku t o h o 

dochází k e zvyšování t e p l o t y těla, t o v e d e k cytotoxickému účinku a k zánětlivé odpovědi 

o r g a n i s m u . Vytváří se začarovaný k r u h , n a k o n e c dochází k m u l t i orgánovému selhání 

( M a h a n t , 2 0 1 5 ) . 
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M e z i příznaky úpalu patří vysoká tělesná t e p l o t a , neurologické a b n o r m a l i t y , j a k o j s o u 

z m a t e n o s t , závratě, n e k l i d , n e v o l n o s t a zvracení. Je možné naměřit vysoký p u l z 

( t a c h y k a r d i e ) , zrychlené dýchání ( t a c h y p n o e ) a nízký krevní t l a k ( h y p o t e n z e ) . Typické j e 

i silné pocení a mokrá kůže. Kůže j e zarudlá a bledá z důvodu periferní v a z o d i l a t a c e . 

V těžkých případech se může rozvíjet edém m o z k u ( E p s t e i n a Y a n o v i c h , 2 0 1 9 ) . 

Úžeh j e také f o r m o u h y p e r t e r m i e . Vzniká v důsledku nadměrného působení slunečního 

záření n a n e z a k r y t o u h l a v u a šíji. V t o m t o případě j e nejvíce postižena činnost centrálního 

nervového systému. Postižený má b o l e s t i h l a v y a může i z v r a c e t , objevují se p o r u c h y 

centrálního nervového systému. P a c i e n t může mít p o r u c h y vědomí a objevují se 

i tonicko-klonické křeče. Dalším příznakem j e t a c h y k a r d i e , h y p o t e n z e , t a c h y p n o e , 

zvýšená T T a zvýšené pocení (Nečas e t a l . , 2 0 2 1 ) . 

Léčba úpalu a úžehu spočívá v přesunutí postiženého d o chladné místnosti v e vodorovné 

p o l o z e . D l e doporučených postupů se radí použít m e t o d u c o o l a n d r u n ( o c h l a z u j a jeď). 

Mělo b y se i h n e d zahájit aktivní ochlazování, a t o t a k , že p a c i e n t a ponoříme o d k r k u dolů 

d o studené v o d y , t e p l o t a v o d y b y měla být v rozmezí ( 1 - 2 6 °C), a t o d o d o b y , než tělesná 

t e p l o t a n e k l e s n e p o d 3 9 °C. P o k u d t a t o m e t o d a n e l z e použít, měla b y se použít jakákoli 

jiná aktivní či pasivní m e t o d a ochlazování, a b y c h o m c o n e j r y c h l e j i snížili T T ( P e r k i n s , 

2 0 2 1 ) . J e d n o u z a l t e r n a t i v j e podávat chladné t e k u t i n y z a předpokladu, že p a c i e n t 

nezvrátí. Další a l t e r n a t i v o u j e použití studených obkladů. P o k u d se jedná o úpal, o b k l a d y 

j e třeba dávat n a h l a v u , k r k a třísla. V případě úžehu se doporučuje přikládat o b k l a d y n a 

čelo, k r k , končetiny (Kurucová, 2 0 1 2 ) , podávat izotonické či hypertonické i n f u z e 

intravenózne. Při snížené hladině sodíku v k r v i p o d 1 3 0 m m o l / 1 j e doporučeno podávat 

intravenózne až 3krát 1 0 0 m l b o l u s 3 % fyziologického r o z t o k u p o lOminutových 

i n t e r v a l e c h . P o k u d j e p a c i e n t vážně dehydratovaný, j e možné p o d a t intravenózne 

fyziologický či Ringerův r o z t o k . Když se vitální f u n k c e p a c i e n t a zhoršují, použijeme 

a l g o r i t m u s A B C D E ( P e r k i n s , 2 0 2 1 ) . 

Synkopa z horka - n e b o l i závrať může v z n i k n o u t při dlouhém stání n e b o při rychlé 

změně p o l o h y těla v horkém prostředí. T e n t o s t a v může s o u v i s e t s dehydratací ( L i u e t a l . , 

2 0 2 0 ) . Léčba t o h o t o s t a v u spočívá v přesunu p a c i e n t a d o chladného a větraného prostředí. 

Dále j e dobré pasivně p a c i e n t a c h l a d i t a podávat izotonické n e b o hypertonické t e k u t i n y 

p e r o s ( P e r k i n s , 2 0 2 1 ) . 
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Syndrom vyčerpání z horka - j e s t a v charakterizovaný hypovolemií způsobenou při 

déletrvajícím působení t e p l a n a o r g a n i s m u s , při něm o r g a n i s m u s v těle začne ztrácet příliš 

m n o h o tělesných t e k u t i n a sodíku. Nastává snížení o b j e m u k r v e a nerovnováha 

elektrolytů. Dochází k silnému pocení, únavě, n e v o l n o s t i , b o l e s t i h l a v y a k e zvracení. 

M o h o u se o b j e v i t svalové křeče, m d l o b y a zvýšená t e p l o t a . P o k u d t e n t o s t a v není včasně 

diagnostikován a léčen, může přejít v úpal ( L i u e t a l . , 2 0 2 0 ) . Léčba začíná v přemístění 

p a c i e n t a d o chladného prostředí v p o l o z e vodorovné, dále j e třeba p o d a t izotonické n e b o 

hypertonické i n f u z e intravenózne. D e f i c i t t e k u t i n nahradíme 1 - 2 l i t r y k r y s t a l o i dní c h 

roztoků rychlostí 5 0 0 m l z a h o d i n u ( P e r k i n s , 2 0 2 1 ) . 

Křeče z horka - j s o u dočasné a přerušované svalové křeče, které m o h o u být s p o j e n y se 

ztrátou sodíku. Svalové křeče se nejčastěji objevují u jedinců, kteří se nachází v prostředí, 

k d e j e vysoká t e p l o t a , a navíc provádějí f y z i c k o u a k t i v i t u . T o v e d e k t o m u , že se 

nadměrně potí. Ztrátu t e k u t i n doplňují p o u z e v o d o u b e z minerálů. Léčba t o h o t o s t a v u 

spočívá v přesunu p a c i e n t a d o stinné a větrané místnosti. P a c i e n t b y měl být v p o l o z e n a 

zádech, dále j e nutné d o p l n i t příjem v o d y a s o l i , případně vypít r o z t o k y elektrolytů. P o k u d 

j e p a c i e n t dehydratovaný, podá se intravenózne fyziologický r o z t o k 0 , 9 % N a C l ( P e o p l e ' s 

l i b e r a t i o n a r m y p r o f e s s i o n a l c o m m i t t e e o f c r i t i c a l c a r e medicíne, 2 0 1 6 ) . 

1.3.3 Sepse a septický šok 

S e p s e j e život ohrožující s t a v , k d y v o r g a n i s m u dochází k systémové zánětlivé r e a k c i 

z důvodu přítomnosti i n f e k c e . S t a v se může dále r o z v i n o u t až d o septického šoku, který 

j e charakterizován tkáňovou hypoperfuzí a r o z v o j e m multiorgánové d y s f u n k c e . Septický 

šok j e formulován j a k o sepse s hypotenzí ( s y stoličky t l a k j e p o d 9 0 m m H g ) , která ovšem 

n e r e a g u j e n a t e k u t i n o v o u r e s u s c i t a c i a p r o udržení fyziologické h o d n o t y krevního t l a k u 

j e nezbytné použít v a z o p r e s o r y (Zadák a H a v e l , 2 0 1 7 ) . 

M e z i hlavní p r o j e v y patří výkyvy T T , která j e buď vyšší než 3 9 °C, a n e b o nižší než 3 6 °C, 

dále tepová f r e k v e n c e , která stoupá n a d 9 0 / m i n , a dechová f r e k v e n c e , jež j e vyšší než 

2 0 dechů/min, může se o b j e v i t i d u s n o s t , h y p o x i e a o l i g u r i e . Dalšími příznaky m o h o u být 

chladná a k r a , zpomalený kapilární návrat a periferní cyanóza, t o v s e j e p r o j e v e m periferní 

v a z o k o n s t r i k c e (Ševčík a Matěj ovič, 2 0 1 4 ) . 
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V přednemocniční péči se kvůli nemožnosti laboratorních vyšetření opíráme o skórovací 

systém q u i c k S O F A ( q S O F A ) , v e kterém hodnotíme tři základní kritéria. J a k o první 

hodnotíme s t a v vědomí pomocí s t u p n i c e G l a s g o w C o m a S c a l e ( G C S ) , k d e nesmí být 

h o d n o t a p o d 15 bodů. Druhým u k a z a t e l e m j e h o d n o t a systolického krevního t l a k u , jehož 

h o d n o t a nesmí být nižší než 1 0 0 m m H g . Posledním kritériem j e dechová f r e k v e n c e , u níž 

nesmí být více než 2 2 dechů/min. P o k u d dvě n e b o více z těchto kritérií v y j d o u pozitivně, 

j e zapotřebí zahájit okamžitou léčbu. Rozpoznání s e p s e a septického šoku j e 

v přednemocniční péči v e l i c e obtížné. Příčinou j e nemožnost laboratorních vyšetření, a l e 

i nejasné příznaky, m e z i které patří z m a t e n o s t , d u s n o s t , zhoršení s t a v u či déletrvající 

r o z v o j n a rozdíl o d jiných šokových stavů. V přednemocniční péči se opíráme především 

o správné odebrání anamnézy a klinické vyšetření. Důležité j e také mít z n a l o s t i 

0 diagnostických kritériích p r o s e p s i (Seblová a K n o r , 2 0 1 8 ) . 

D l e nových doporučení S u r v i v i n g S e p s i s C a m p a i g n se doporučuje s t a n o v i t h l a d i n u 

laktátu, o d e b r a t k r e v n a h e m o k u l t i v a c i a p o d a t širokospektrá a n t i b i o t i k a , při h y p o t e n z i 

p a k zahájit t e k u t i n o v o u r e s u s c i t a c i , p o d a t k r y s t a l o i dní r o z t o k y v dávce 3 0 m l / k g . P o k u d 

1 p o rychlé tekutinové r e s u s c i t a c i přetrvává h y p o t e n z e , j e zapotřebí použít v a z o p r e s o r y 

s cílem udržet střední arteriální t l a k > 6 5 m m H g ( E v a n s e t a l . , 2 0 2 1 ; Klíma, 2 0 1 6 ) . 

1 . 3 . 4 C O V I D - 1 9 

Jedná se o infekční virové onemocnění, které j e způsobené v i r e m S A R S - C o V - 2 . 

K o r o n a v i r u s se šíří prostřednictvím kapiček a virových částic, které se uvolňují d o 

v z d u c h u . Dochází k t o m u t e h d y , když infikovaná o s o b a dýchá, mluví n e b o kašle. Infekční 

částice zůstávají v e v z d u c h u a m o h o u se h r o m a d i t v e vnitřních p r o s t o r e c h , zejména t a m , 

k d e se špatně větrá. Příznaky se m o h o u o b j e v i t d o d v o u až 1 4 dnů p o e x p o z i c i v i r u . 

Infikovaná o s o b a j e nakažlivá p r o ostatní p o d o b u až d v o u dnů, než se objeví první 

příznaky, a zůstává nakažlivá p r o ostatní p o d o b u 1 0 až 2 0 dnů ( S h e r e e n e t a l . , 2 0 2 0 ) . 

T o t o infekční onemocnění p o s t i h u j e především respirační ústrojí. Může probíhat 

a s y m p t o m a t i c k y , a t o až u 2 0 % nakažených. M e z i klinické p r o j e v y patří příznaky 

respirační i n f e k c e - suchý dráždivý kašel, d u s n o s t , b o l e s t v k r k u , rýma. M e z i celkové 

příznaky patří horečka, únava, b o l e s t i svalů a h l a v y , průjmy, nechutenství, n e v o l n o s t až 

zvracení. M o h o u se o b j e v i t i ztráty čichu a c h u t i . U starších jedinců se vyskytují známky 

a p a t i e a závratě. 
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Závažný průběh může probíhat především u pacientů s rizikovými f a k t o r y , j a k o j s o u 

vyšší věk, d i a b e t e s m e l l i t u s , o b e z i t a , arteriální h y p e r t e n z e a chronické obštrukční p l i e n i 

onemocnění (dále C H O P N ) a další chronická plicní onemocnění či další k o m o r b i d i t y . 

D i a g n o s t i k a koronavirové i n f e k c e spočívá v P C R vyšetření, které probíhá pomocí výtěru 

z n o s o h l t a n u , n e b o pomocí antigenního t e s t u , který není ovšem t a k citlivý. Další možností 

j e stanovení protilátek. 

M e z i laboratorní nálezy patří vyšetření C-reaktivního p r o t e i n u ( C R P ) , D - d i m e r , krevní 

o b r a z a vyšetření u r e y a k r e a t i n i n u . M e z i zobrazovací vyšetření patří R T G a C T vyšetření 

p l i c . 

Léčba spočívá především v symptomatologické t e r a p i i . Při teplotě vyšší než 3 8 °C se 

podávají a n t i p y r e t i k a ( p a r a c e t a m o l , k y s e l i n a acetylsalicylová). A n t i p y r e t i k a mají také 

účinky analgetické. Při dráždivém a suchém kašli j e možné podávat a n t i t u s i k a 

s kombinací m u k o l y t i k . P o k u d se projevují známky bronchiálni o b s t r u k c e , l z e podávat 

b r o n c h o d i l a t a n c i a ( s a l b u t a m o l ) prostřednictvím ručního inhalátoru či nebulizací. Při 

h y p o x i i j e nutné zahájit kyslíkovou t e r a p i i , a t o t e h d y , p o k u d d o j d e k e snížení S p 0 2 p o d 

9 3 %, cílem j e dosáhnout h o d n o t y 9 3 - 9 7 %. U pacientů s C H O P N se množství kyslíku 

t i t r u j e d o cílové h o d n o t y 8 8 - 9 2 %. Při známkách d e h y d r a t a c e j e indikována infuzní 

t e r a p i e . Dále se léčba odvíjí o d klinického s t a v u p a c i e n t a a léčby akutních a chronických 

onemocnění ( C h r d l e e t a l . , 2 0 2 1 ) . 

7.3.5 Febrilní křeče 

Jedná se o záchvatovité onemocnění, které p o s t i h u j e děti o d 8 měsíců d o pěti l e t , častěji 

c h l a p c e . J d e o n e s p e c i f i c k o u o d e z v u nezralé mozkové tkáně n a změny t e p l o t y . Febrilní 

křeče dělíme n a nekomplikované a komplikované (Stožický a Sýkora, 2 0 1 5 ) . 

Z a nekomplikované l z e febrilní křeče považovat p o u z e t e h d y , j e - l i T T vyšší než 3 8 , 5 °C, 

věk dítěte j e m e z i osmým měsícem a pátým r o k e m , d o b a trvání křečí j e d o 15 m i n u t , p o 

odeznění křečového s t a v u není ložiskový neurologický nález a záchvat se n e o p a k u j e 

během 2 4 h o d i n . T e n t o t y p se o b j e v u j e při změnách t e p l o t y , a t o j a k při v z e s t u p u , t a k 

i během p o k l e s u . Záchvat začíná p o r u c h o u vědomí, následují tonické křeče a poté 

klonické záškuby. P o záchvatu j e dítě ospalé a hypotonické. U nekomplikovaných křečí 

není v a z b a n a pozdější e p i l e p s i e . 
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Komplikované febrilní křeče se m o h o u o b j e v i t m i m o typické věkové rozmezí, trvají déle 

než 15 m i n u t , tělesná t e p l o t a nemusí být vyšší j a k 3 8 °C, vyskytují se opakovaně během 

2 4 h o d i n , j e možné z a c h y t i t ložiskový neurologický nález (Klíma, 2 0 1 6 ) . 

V léčbě j e n e j důležitější c o nejdříve přerušit křečový s t a v , neboť při každém křečovém 

s t a v u j e m o z e k ohrožen ischemií, hypoxií a hypoglykemií. V přednemocniční péči j e 

vhodné rektálně p o d a t d i a z e p a m , a t o d l e h m o t n o s t i dítěte ( 5 m g d o 1 5 k g n e b o 1 0 m g 

u dětí n a d 15 k g ) . J e možná a p l i k a c e d i a z e p a m u intravenózne, dávky j s o u totožné. 

A l t e r n a t i v o u j e podání m i d a z o l a m u v dávce 0 ,3 m g / k g bukálně. Dále podáváme 

a n t i p y r e t i k a n a snížení t e p l o t y , j e možné použít i fyzikální způsoby ochlazování (Seblová 

a K n o r , 2 0 1 8 ) . 

1.3.6 Hypotermie 

Z a h y p o t e r m i i n e b o l i podchlazení považujeme p o k l e s T T p o d 3 5 °C. H y p o t e r m i i dělíme 

n a l e h k o u , k d y se t e p l o t a p o h y b u j e v rozpětí 3 2 - 3 5 °C, střední ( 2 8 - 3 2 °C) a těžkou, 

u které j s o u h o d n o t y t e p l o t y p o d 2 8 °C (Nečas e t a l . , 2 0 2 1 ) . V první fázi o r g a n i s m u s 

r e a g u j e n a c h l a d periferní vazokonstrikcí, tím snižuje ztráty t e p l a . Dochází k e zvýšení 

svalového t o n u a následně dochází k e svalovému třesu s cílem zvýšit p r o d u k c i t e p l a , 

zároveň se zvyšuje tepová f r e k v e n c e . P o k u d d o j d e k p o k l e s u t e p l o t y p o d 3 2 , 2 °C, d o j d e 

k e zpomalení d e c h u a m o h o u se o b j e v i t srdeční a r y t m i e . Při teplotě o k o l o 3 0 °C upadá 

postižený d o bezvědomí ( R o k y t a , 2 0 1 5 ) . Snížením t e p l o t y dochází k e snížení f u n k c e 

metabolických procesů, o r g a n i s m u s má snížené nároky n a kyslík (Veverková e t a l . , 

2 0 1 9 ) . Při p o k l e s u tělesné t e p l o t y n a 2 4 °C nastává s m r t z důvodu zástavy d e c h u n e b o 

f i b r i l a c e k o m o r (Nečas e t a l . , 2 0 2 1 ) . 

Léčba v přednemocniční péči spočívá v měření t e p l o t y tělesného jádra, vhodné j e použít 

tympanální teploměr u spontánně ventilujících pacientů, p o k u d má p a c i e n t z a v e d e n o u 

endotracheální r o u r k u n e b o s u p r a g l o t i c k o u pomůcku, j e vhodné měřit tělesnou t e p l o t u 

pomocí jícnového čidla. P a c i e n t i , kteří mají zástavu oběhu n e b o , p o k u d se jedná 

o rizikové p a c i e n t y , kteří j s o u ohroženi zástavou oběhu z důvodu t e p l o t y p o d 3 0 °C, j s o u 

ohroženi komorovými a r y t m i e m i a systolickým krevním t l a k e m p o d 9 0 m m H g . Takové 

p a c i e n t y j e vhodné t r a n s p o r t o v a t d o specializovaného zdravotnického zařízení 

s mimotělní p o d p o r o u oběhu ( E C L S , e x t r a c o r p o r e a l l i f e s u p p o e r ) . Další v a r i a n t a , která j e 

preferována před mimotělní p o d p o r o u oběhu, j e mimotělní membránová o x y g e n a c e 

( E C M O , extrakorporální membránová o x y g e n a c e ) . T o u t o m e t o d o u l z e postiženého 
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nejlépe zahřívat. P o k u d není možné p a c i e n t a t r a n s p o r t o v a t d o 6 h o d i n d o c e n t r a 

s mimotělními t e c h n i k a m i , t a k j e možné ohřívat p a c i e n t a v n e j bližší n e m o c n i c i b e z 

použití mimotělních m e t o d . 

Pacientům s h y p o t e r m i c k o u zástavou b y měla být poskytována kardiopulmonální 

r e s u s c i t a c e (dále K P R ) nepřetržitě, a t o i během t r a n s p o r t u . J e možné použít přístroj p r o 

m e c h a n i c k o u srdeční masáž. K P R se neliší o d normotermických pacientů, provádíme 

t e d y srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 3 0 : 2 . Jestliže u postiženého přetrvává 

fibrilace k o m o r i p o třech provedených výbojích, t a k j s o u další p o k u s y o výboj 

kontraindikovány až d o d o b y , k d y t e p l o t a tělesného jádra n e b u d e vyšší než 3 0 °C. Při 

teplotě p o d 3 0 °C j e kontraindikováno podávat jakékoli léky. Při teplotě n a d 3 0 °C j e 

možné podávat a d r e n a l i n , a t o v e dvojnásobných i n t e r v a l e c h . A m i o d a r o n l z e p o d a t až při 

teplotě n a d 3 5 °C. 

V případě, že p a c i e n t s h y p o t e r m i c k o u zástavou má t e p l o t u tělesného jádra p o d 2 8 °C, j e 

možné K P R odložit, t o z a s i t u a c e , že j e místo p r o poskytování p o m o c i nebezpečné n e b o 

není vhodné. V t o m t o případě l z e p o s k y t o v a t K P R intermitentně. Pomocí skórovacího 

systému H O P E n e b o I C E skóre l z e v e zdravotnickém zařízení určit prognózu úspěšného 

ohřátí ( P e r k i n s , 2 0 2 1 ) . 
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2 Cíl práce a výzkumné otázky, hypotéza 

2 . 1 Cíl práce 

Cíl 1 : Z j i s t i t možnosti měření tělesné t e p l o t y pracovníků zdravotnické záchranné služby 

v přednemocniční péči. 

Cíl 2 : Z j i s t i t , jaké zkušenosti mají zdravotničtí záchranáři s měřením tělesné t e p l o t y 

v přednemocniční péči. 

Cíl 3 : Z j i s t i t , z d a e x i s t u j e rozdíl v naměřených hodnotách tělesné t e p l o t y u pacientů z a 

použití rozdílných typů teploměrů. 

2.2 Výzkumné otázky a hypotéza 

Výzkumná otázka 1 : Jaké možnosti měření tělesné t e p l o t y u pacientů v přednemocniční 

péči mají zdravotničtí záchranáři? 

Výzkumná otázka 2 : Jaké zkušenosti mají zdravotničtí záchranáři s měřením tělesné 

t e p l o t y v přednemocniční péči? 

Hypotéza: H o d n o t y naměřené pomocí různých typů teploměrů se liší. 
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3 Metodika 

3.1 Popis metodiky výzkumu 

Empirická část této bakalářské práce j e rozdělena n a dvě části. První část výzkumného 

šetření probíhala f o r m o u e x p e r i m e n t u . T e n t o e x p e r i m e n t spočíval v provedení měření T T 

u 3 2 pacientů v P N P n a zdravotnické záchranné službě (dále Z Z S ) v Jindřichově H r a d c i . 

Měření spočívalo v porovnání d v o u typů teploměrů. J e d n a l o se o bezkontaktní 

infračervený teploměr a tympanální infračervený teploměr. J s o u t o teploměry, kterými 

právě Z Z S v Jindřichově H r a d c i d i s p o n u j e . P o s t u p měření t e p l o t y se řídil d l e pokynů 

v návodu o d výrobce těchto jednotlivých teploměrů. Měření probíhalo vždy d l e s i t u a c e , 

v níž se konkrétní p a c i e n t nacházel, a t a m , k d e b y l o vhodné p a c i e n t o v i t e p l o t u měřit. 

C e l k e m b y l o p r o v e d e n o 6 4 měření. Výsledné h o d n o t y b y l y zaznamenávány d o t a b u l e k 

v p r o g r a m u E x c e l a výsledky b y l y následně s t a t i s t i c k y rozebrány d o grafů a t a b u l e k . 

Druhá část empirické části b y l a vypracována n a základě kvalitativního výzkumu f o r m o u 

polostrukturovaných rozhovorů. R o z h o v o r o b s a h o v a l c e l k e m 2 4 předem připravených 

otázek (Příloha 1 ) . T a t o část výzkumného šetření j e zaměřena n a t o , jaké zkušenosti mají 

záchranáři s měřením T T v P N P a n a úskalí v měření t e p l o t y , se kterými se s e t k a l i , dále 

i n a možnosti měření t e p l o t y a také n a možné zlepšení m o n i t o r a c e T T . P r o výzkumnou 

část b y l o o s l o v e n o c e l k e m pět záchranářů. Před zahájením jednotlivých rozhovorů b y l 

každý dotazovaný seznámen s tématem a předpokládaným účelem této bakalářské práce. 

Každý r o z h o v o r b y l zaznamenán pomocí audiozáznamu. Jednotliví dotazovaní s o u h l a s i l i 

s nahráváním r o z h o v o r u n a d i k t a f o n a b y l i u t v r z e n i o j e j i c h anonymitě. P o odsouhlasení 

a uskutečnění rozhovorů b y l y odpovědi přepsány a zpracovány d o t a b u l e k 

prostřednictvím p r o g r a m u M i c r o s o f t W o r d . P o přepsání všech rozhovorů b y l y 

audiozáznamy smazány. 

3.2 C h a r a k t e r i s t i k a výzkumného souboru 

První část b y l a tvořena p a c i e n t y v P N P , u kterých b y l o p r o v e d e n o kontrolní měření 

t e p l o t y pomocí d v o u teploměrů, a t o pomocí bezkontaktního infračerveného teploměru 

Y u w e l l Y T - 1 C a pomocí ušního teploměru B r a u n T h e r m o S c a n I R T 6 5 2 0 , j e d n a l o se t e d y 

o neinvazivní způsoby měření tělesné t e p l o t y . Výsledné h o d n o t y b y l y následně s t a t i s t i c k y 

porovnány. 

2 7 



Druhá část výzkumného s o u b o r u b y l a tvořena zdravotnickými záchranáři z K r a j e 

Vysočina a z Jihočeského k r a j e . Všichni oslovení záchranáři s o u h l a s i l i s r o z h o v o r e m 

a j e h o záznamem n a d i k t a f o n . P r o zachování a n o n y m i t y a přehlednost j s o u jednotliví 

r e s p o n d e n t i označení j a k o R l až R 5 . S o u b o r o b s a h o v a l záchranáře s různou délkou p r a x e 

a různými zkušenostmi. Výzkumné šetření b y l o realizováno v březnu r o k u 2 0 2 2 . 

3.3 Popis použitých teploměrů 

Digitální ušní teploměr Braun ThermoScan I R T 6520 (Příloha 4) 

T e n t o teploměr j e určen p r o rychlé, bezpečné a přesné měření t e p l o t y v u c h u . Teploměr 

změří t e p l o t u uvnitř těla, a t o t a k , že měří infračervené t e p l o vyzařující ušním bubínkem 

a okolní tkání. J e v y b a v e n pamětí a uchovává až devět posledních naměřených h o d n o t . 

D i s p o n u j e nočním osvětlením a j e možné změnit i teplotní s t u p n i c i . O d výrobců j e 

předem nastavený n a C e l s i o v u teplotní s t u p n i c i , t u j e a l e možné změnit n a F a h r e n h e i t o v u 

s t u p n i c i . O b s a h u j e barevný indikátor oznamující zvýšenou t e p l o t u . Teploměr j e určen p r o 

všechny věkové k a t e g o r i e (kromě předčasně narozených dětí). 

Použití: Teploměr se v y j m e z ochranného p o u z d r a . Stisknutím tlačítka O N / O F F se 

teploměr z a p n e . P o k u d n a teploměru není nasazený filtr čočky, b u d e n a něm b l i k a t 

indikátor p r o filtr čočky a j e nutné p r o přesné měření n a s a d i t čistý filtr čočky. Pomocí 

tlačítka A g e P r e c i s i o n j e nutné z v o l i t věk p a c i e n t a . Teploměr má n a výběr tři možnosti 

věku: 0 - 3 měsíců, 3 - 3 6 měsíců a 3 6 měsíců a výš. Poté, c o se zvolí věk p a c i e n t a , čidlo 

se z a v e d e d o zevního z v u k o v o d u a s t i s k n e se tlačítko p r o měření t e p l o t y . Během několika 

vteřin se společně se zvukovým signálem naměřená h o d n o t a objeví n a d i s p l e j i . Tím j e 

měření ukončeno. P o změření j e důležité o d s t r a n i t ochranný filtr čočky a o s a d i t j e j novým 

a čistým. Teploměr se v y p n e a u t o m a t i c k y p o 6 0 vteřinách n e b o j e j l z e v y p n o u t ručně 

pomocí tlačítka O N / O F F . 

Údržba teploměru spočívá především v e výměně filtru čočky, který b y se měl měnit p o 

každém měření. P o k u d b y došlo k neúmyslnému použití teploměru b e z filtru čočky, j e 

nutné otřít p o v r c h čidla vatovým t a m p o n e m n e b o hadříkem navlhčeným v a l k o h o l u 

a počkat, až se a l k o h o l odpaří, poté j e možné čidlo o s a d i t novým filtrem čočky. 
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H r o t čidla b y měl být vždy čistý a nepoškozený, a b y nedošlo k naměření nepřesných 

h o d n o t . B a t e r i e měníme vždy, když n a d i s p l e j i vidíme s y m b o l s vybitím baterií. Životnost 

baterií j e 2 r o k y / 6 0 0 měření. Životnost teploměru j e až 5 l e t . Výrobce doporučuje provést 

k a l i b r a c i teploměru j e d n o u z a r o k p r o zajištění správné f u n k c e a přesnosti. 

Objeví-li se n a o b r a z o v c e teploměru s y m b o l P O S , znamená t o , že j e čidlo nesprávně 

uloženo a j e třeba změnit a z a j i s t i t správnou p o l o h u čidla v e z v u k o v o d u . S y m b o l E r r 

znamená, že t e p l o t a okolního prostředí j e m i m o r o z s a h p r o použití teploměru (10-40°C). 

S y m b o l H I udává i n f o r m a c i o t o m , že naměřená h o d n o t a j e příliš vysoká a j e m i m o r o z s a h 

běžné t e p l o t y člověka. O p a k e m j e s y m b o l L O , který p o s k y t u j e i n f o r m a c i o t o m , že j e 

t e p l o t a člověka příliš nízká. 

M e z i f a k t o r y ovlivňující výslednou h o d n o t u patří nesprávné umístění čidla v u c h u , 

použití již použitého ochranného f i l t r u čočky, nesprávně nasazený filtr, znečištěné čidlo, 

vysoké n e b o n a o p a k nízké t e p l o t y v místnosti či m a z v u c h u . Ovlivňujícím f a k t o r e m j e 

i t o , p o k u d b y p a c i e n t měl před měřením h l a v u položenou n a polštáři a v u c h u b y se 

n a k u m u l o v a l o t e p l o . K d y b y b y l y d o z v u k o v o d u aplikovány ušní k a p k y n e b o jiné léky, j e 

nutné měřit t e p l o t u v druhém u c h u . T e p l o t a změřená v levém u c h u se může lišit o d t e p l o t y 

v pravém u c h u , z t o h o důvodu j e nutné měřit t e p l o t u opakovaně p o u z e v j e d n o m a t o m 

samém u c h u . 

R o z s a h měření: 3 4 - 4 2 , 2 °C 

R o z s a h t e p l o t y okolního prostředí: 1 0 - 4 0 °C 

Přesnost ± 0 , 2 °C v rozmezí 3 5 - 4 2 °C, ± 0 , 3 °C v rozmezí 3 4 - 3 4 , 9 °C a 4 2 - 4 2 , 2 °C 

( B r a u n T h e r m o S c a n I R T 6 5 2 0 , 2 0 1 4 ) 

Bezkontaktní infračervený teploměr Yuwell Y T - 1 C (Příloha 5) 

Teploměr měří infračervené záření, které vydává kůže v o b l a s t i čela, spánků a okolních 

tkání. N e o b s a h u j e paměť a n e l z e t e d y z j i s t i t předešlé naměřené h o d n o t y . O b s a h u j e f u n k c i 

d v o u měření, a t o měření t e p l o t y těla a t e p l o t y o b j e k t u (okolí). L z e n a s t a v i t n a dvě teplotní 

s t u p n i c e , a t o n a C e l s i o v u a F a h r e n h e i t o v u . Není voděodolný, má f u n k c i a l a r m u horečky, 

k t e r o u o z n a m u j e pomocí barevné změny d i s p l e j e . J e určen p r o všechny věkové k a t e g o r i e . 
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Použití: S o n d a teploměru se namíří n a střed obočí - přibližně 3 - 5 centimetrů o d čela. 

S t i s k n e se tlačítko p r o spuštění měření, p o 1 vteřině se n a d i s p l e j i objeví výsledek měření. 

Dlouhým stisknutím tlačítka p r o spuštění l z e teploměr v y p n o u t , případně se v y p n e 

a u t o m a t i c k y p o 3 0 vteřinách. 

S e n z o r a d u t i n a s o n d y b y se měly udržovat v čistotě, j i n a k může dojít k e zkreslení h o d n o t . 

V případě, že d o j d e k e znečištění, j e zapotřebí očistit s e n z o r a d u t i n u s o n d y hadříkem či 

vatovým tampónem namočeným v lékařském l i h u ( 7 0 % ) . Při čistění nesmí dojít k oděru 

s o n d y či s e n z o r u . J e doporučeno v y h n o u t se otřesům a s k l a d o v a t teploměr v bezprašném 

a suchém místě b e z přímého působení slunečního záření. Neměl b y se s k l a d o v a t v e 

vlhkém a teplém prostředí. Životnost teploměru j e 5 l e t . K a l i b r a c e b y se měla provádět 

j e d n o u ročně. 

P o k u d se n a d i s p l e j i zobrazí s y m b o l L o , znamená t o , že t e p l o t a těla j e příliš nízká a n e l z e 

změřit t e p l o t u , o p a k e m j e s y m b o l H i , který i n f o r m u j e o příliš vysoké teplotě. P o k u d j e 

t e p l o t a okolního prostředí příliš nízká či vysoká, t a k se n a teploměru objeví i k o n k a E r I . 

K chybě výsledků může docházet, p o k u d j e zařízení mokré či p o k u d má člověk n a čele 

p o t , krém n e b o o l e j . Třicet m i n u t před měřením b y člověk neměl cvičit, k o u p a t se a jíst. 

Při měření b y neměl být měřený člověk čelem k e s l u n c i , k l i m a t i z a c i a topení či v e větru. 

R o z s a h měření: 3 2 - 4 3 °C 

R o z s a h t e p l o t y okolí: 1 0 - 4 0 °C 

Přesnost měření j e ± 0 , 2 °C v rozmezí 3 5 - 4 2 °C, ± 0 , 3 °C v rozmezí 3 2 - 3 4 , 9 °C 

a 4 2 , 1 - 4 3 °C ( G a l e r i M e d i k a , 2 0 2 2 ) . 
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4 Výsledky 

4.1 Postup provedení experimentu 

E x p e r i m e n t probíhal n a Z Z S v Jindřichově H r a d c i a b y l p r o v e d e n v l e d n u r o k u 

2 0 2 2 v rámci mé odborné p r a x e . C e l k e m j s e m získal 6 4 naměřených h o d n o t o d 

3 2 pacientů. N a měření j s e m z v o l i l 2 teploměry, kterými právě Z Z S Jindřichova H r a d c e 

d i s p o n u j e . Přesněji se jedná o ušní infračervený teploměr B r a u n I R T 6 5 2 0 a bezkontaktní 

infračervený teploměr Y u w e l l Y T - 1 C . Měření se vždy řídilo d l e pokynů o d výrobce 

jednotlivých teploměrů. 
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4.2 Výsledky měření tělesné teploty 

T a b u l k a 1 : Rozdíly a naměřené h o d n o t y tělesné t e p l o t y 

Pacient Tympanální infračervený 
teploměr (°C) 

Bezkontaktní infračervený 
teploměr (°C) 

Rozdíl 
(°C) 

1 3 6 , 6 3 6 , 3 0 , 3 
2 3 6 , 1 3 5 , 6 0 , 5 
3 3 6 , 9 3 5 , 9 1 
4 3 5 , 8 3 5 , 1 0 , 7 
5 3 6 3 5 , 5 0 , 5 
6 3 5 , 8 3 5 , 2 0 , 6 
7 3 6 , 4 3 5 , 5 0 , 9 
8 3 7 , 8 3 7 , 2 0 , 6 
9 3 6 , 6 3 5 , 7 0 , 9 
10 3 5 , 7 3 5 , 2 0 , 5 
11 3 5 , 9 3 5 , 6 0 , 3 
12 3 7 , 4 3 6 , 8 0 , 6 
13 3 5 , 9 3 5 , 1 0 , 8 
14 3 6 , 4 3 5 , 3 1 ,1 
15 3 6 , 5 3 5 , 8 0 , 7 
16 3 6 , 1 3 5 , 6 0 , 5 
17 3 7 , 8 3 7 , 2 0 , 6 
18 3 6 , 3 3 5 , 4 0 , 9 
19 3 6 , 4 3 5 , 9 0 , 5 
20 3 6 , 1 3 5 , 5 0 , 6 
21 3 6 3 5 , 3 0 , 7 
22 3 5 , 7 3 5 , 3 0 , 4 
23 3 5 , 8 3 5 , 2 0 , 6 
24 3 6 , 5 3 5 , 8 0 , 7 
25 3 6 , 3 3 6 , 2 0 , 1 
26 3 6 , 1 3 5 , 4 0 , 7 
27 3 7 3 6 , 5 0 , 5 
28 3 6 , 6 3 6 0 , 6 
29 3 6 , 5 3 5 , 3 1,2 
30 3 7 , 9 3 7 , 2 0 , 7 
31 3 6 , 2 3 5 , 6 0 , 6 
32 3 5 , 9 3 5 , 1 0 , 8 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

3 2 



Výsledkem porovnání 3 2 naměřených h o d n o t b y l průměrný rozdíl 0 , 6 ± 0 , 2 °C (Obrázek 

1 ) . N e j vyšší o d c h y l k a b y l a o 1,2 °C nižší t e p l o t a naměřená bezkontaktním infračerveným 

teploměrem v porovnání s tympanálním teploměrem; n a o p a k n e j menší o d c h y l k a b y l a 

p o u z e 0 , 1 °C (Obrázek 2 ) . Výsledné naměřené h o d n o t y nám ukazují, že bezkontaktní 

infračervený teploměr vždy podměřuje tympanální teploměr, a t o , j a k uvádí Kelnarová e t 

a l . ( 2 0 1 6 ) , i p o odečtu 0 , 6 °C z naměřené h o d n o t y ušním teploměrem. 

Protože j e dosažená h l a d i n a významnosti v párovém T t e s t u ( p < 0 , 1 % ) menší než 

zvolená h l a d i n a významnosti a ( 0 , 0 5 = 5 % ) , prokázali j s m e s t a t i s t i c k y významný rozdíl 

m e z i srovnávanými teploměry. 

Obrázek 1 : Rozdíl t e p l o t (°C). G r a f znázorňuje průměr a směrodatnou o d c h y l k u 

Z d r o j : Vlastní výzkum 
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Teplota (°C) 
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Obrázek 2 : Porovnání naměřených h o d n o t pomocí použitých teploměrů 

Z d r o j : Vlastní výzkum 
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4.3 Výsledky rozhovorů 

4.3.1 Kategorizace dat 

D a t a z polostrukturovaných rozhovorů j s o u kategorizována d o 13 s k u p i n . Jednotlivé 

k a t e g o r i e j s o u p r o lepší přehlednost opatřeny t a b u l k a m i a odpověďmi respondentů. P r o 

zachování a n o n y m i t y a přehlednosti j s o u r e s p o n d e n t i označeni j a k o R l až R 5 . 

T a b u l k a 2 : S e z n a m kategorií 

Kategorie 1 Identifikační údaje 

Kategorie 2 Možnosti měření T T n a Z Z S 

Kategorie 3 Porovnání teploměrů 

Kategorie 4 S p e c i f i k a měření t e p l o t y u dětí d o 1 r o k u ušním teploměrem 

Kategorie 5 P r o b l e m a t i k a měření T T 

Kategorie 6 Přeměřování t e p l o t y 

Kategorie 7 K o n t r o l a teploměrů 

Kategorie 8 Přítomnost manuálů 

Kategorie 9 Opomíjenost měření T T 

Kategorie 10 M o n i t o r a c e t e p l o t y v době p a n d e m i e C O V I D - 1 9 

Kategorie 11 R e a l i z a c e změn 

Kategorie 12 Invazivní m o n i t o r a c e T T v P N P 

Kategorie 13 Teploměry p r o měření v P N P 

Z d r o j : Vlastní výzkum 
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4.3.2 Výsledky výzkumného šetření 

Kategorie 1: Identifikační údaje 

T a b u l k a 3 : I d e n t i f i k a c e 

Jihočeský 3 r o k y 

Jihočeský 9 l e t 

R3 Vysočina 2 0 l e t R3 

Vysočina 1 7 l e t 

Vysočina 1 9 l e t 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

V t a b u l c e 3 j s o u zobrazené základní údaje o r e s p o n d e n t e c h , se kterými b y l y t y t o 

r o z h o v o r y v e d e n y . J e z d e u v e d e n k r a j , v e kterém r e s p o n d e n t i pracují, a také t o , k o l i k l e t 

p r a x e mají odslouženo n a Z Z S . Všichni j s o u zaměstnaní n a Z Z S minimálně tři r o k y . R l 

a R 2 j s o u zdravotničtí záchranáři z Jihočeského k r a j e a r e s p o n d e n t i R 3 - R 5 j s o u 

záchranáři z K r a j e Vysočina. Nejvíce zkušeností má r e s p o n d e n t R 3 , který n a Z Z S slouží 

již 2 0 . r o k e m . Nejméně p r a x e n a Z Z S má R l , který slouží n a Z Z S 3 . r o k e m . 
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Kategorie 2: Možnosti měření tělesné teploty v sanitních vozech 

T a b u l k a 4 : Možnosti měření 

Je to 

dostačující? 

S jakými teploměry jste se 

již setkal na ZZS? 

Ušní a bezkontaktní 

infračervený teploměr 

N e Ušní a bezkontaktní 

Ušní a bezkontaktní 

infračervený teploměr 

N e Ušní a bezkontaktní 

Tympanální 

infračervený teploměr 

N e Ušní, bezkontaktní, digitální 

Ušní a bezkontaktní 

teploměr 

N e Ušní, bezkontaktní, digitální 

Ušní teploměr N e Ušní, bezkontaktní, digitální 

Z d r o j : Vlastní z d r o j 

V této k a t e g o r i i j s e m se zaměřil n a t o , jaké zkušenosti mají Z Z s teploměry, se kterými 

teploměry měli možnost se s e t k a t n a Z Z S , dále také n a t o , jaké teploměry mají v současné 

době k d i s p o z i c i a z d a l i t o považují z a dostačující. Z t a b u l k y vyplývá, že každá základna 

má k d i s p o z i c i odlišný počet teploměrů. R 3 a R 4 mají k d i s p o z i c i v sanitním v o z e p o u z e 

tympanální teploměr. R l , R 2 , R 4 mají k d i s p o z i c i d v a d r u h y teploměrů, a t o ušní 

a bezkontaktní. Všichni dotazovaní se s h o d l i n a t o m , že j e t o nedostačující, protože 

tympanální teploměr má malé teplotní rozmezí, t e d y d o 3 4 °C. R 2 u v e d l : „Ipřesto, že 

mám k dispozici bezkontaktní teploměr, tak ho nepoužívám z důvodu toho, že je nepřesný 

a vždy změří jinou teplotu. Proto používám k měření pouze tympanální teploměr. " R 3 

u d a l : „Pro PNP by byl současný ušní teploměr dostačující, nicméně u stavů, jako je 

podchlazení, není schopen změřit teplotu, což považuji za nedostačující. Měl jsem také 

zkušenosti s bezkontaktním teploměrem, nicméně s jeho měřením jsem nebyl spokojen, 

naměřené hodnoty se často lišily a neodpovídaly stavu pacienta, momentálně máme na 

ZZS pouze ušní teploměr, až na malé teplotní rozmezí je ideální. " 
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R l a R 2 se s e t k a l i n a Z Z S p o u z e s dvěma teploměry, nicméně doplňují i n f o r m a c i o t o m , 

že se již v rámci své p r a x e v n e m o c n i c i s e t k a l i s několika d r u h y teploměrů. R 3 , R 4 a R 5 

dodávají, že v rámci P N P b y l digitální teploměr s i c e přesný, a l e j e h o zdlouhavé měření 

n e b y l o v terénu ideální. 

Kategorie 3: Porovnání teploměrů 

T a b u l k a 5 : Názory n a teploměry 

Bezkontaktní teploměr 

Přesný, rychlý, měří centrální 

t e p l o t u , k o n t a k t s p a c i e n t e m , 

malé teplotní rozmezí 

Rychlý, méně přesný, povrchová 

t e p l o t a , b e z k o n t a k t u s p a c i e n t e m 

Přesnější, měří vnitřní t e p l o t u , 

malé teplotní rozmezí 

Neodpovídající h o d n o t y 

Rychlý, přesný, měří vnitřní 

t e p l o t u , nízké teplotní rozmezí 

Nepřesný 

Vnitřní t e p l o t a , přesný, výměna 

kloboučků, malé teplotní 

rozmezí 

Nepřesný 

Přesný, rychlý, vnitřní t e p l o t a , 

malé rozmezí 

Nepřesný 

Z d r o j : Vlastní z d r o j 

V této k a t e g o r i i mě zajímalo, jaký názor mají Z Z n a ušní a bezkontaktní teploměr. 

Všichni dotazovaní u v e d l i , že ušní teploměr j e přesný, rychlý a že měří centrální t e p l o t u , 

a l e také všichni u v e d l i , že má malé teplotní rozmezí. Někteří dále u v e d l i , že j e zapotřebí 

výměna ochranných kloboučků. R l navíc dodává, že pomocí ušního teploměru dochází 

k e k o n t a k t u s tělem p a c i e n t a , p o každém měření j e třeba o s a d i t teploměr čistým 

kloboučkem, a l e nepovažuje t o z a velký problém. O p r o t i t o m u bezkontaktní teploměr 

považují z a nepřesný, n a čemž se s h o d l i všichni dotazovaní. R l u v e d l : „Bezkontaktní 

teploměr měří pouze teplotu povrchovou, je nepřesný a přirovnal bych tento teploměr 

k digitálnímu tonometru, jehož výsledná hodnota většinou neodpovídá té 
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skutečné. " R 4 dodává: „ Ušní teploměr je v současné době jeden z nejpřesnějších 

teploměrů. Jeho výhodou je, že měří vnitřní teplotu. Mínusem je malé teplotní rozmezí 

a také to, že je třeba po každém pacientovi měnit klobouček, ale nepovažuji to za velké 

zdržení, jeho údržba je jednoduchá. Teploměr považuji za velmi vhodný na ZZS. " 

Kategorie 4: Specifika měření teploty u dětí do 1 roku ušním teploměrem 

T a b u l k a 6 : S p e c i f i k a v měření u novorozenců a kojenců 

Měření teploty u dětí ušním teploměrem 

N e s e t k a l j s e m se 

Ušní teploměr j e obtížnější d o s t a t d o z v u k o v o d u 

Neklidní, nespolupracující, dostatečně n e z a s u n u d o u c h a 

R4 Obtížné z a s u n o u t d o z v u k o v o d u , neodpovídající h o d n o t a 

U novorozenců tímto teploměrem n e l z e změřit 

Z d r o j : Vlastní z d r o j 

V k a t e g o r i i 4 j s o u z o b r a z e n y odpovědi n a otázku, z d a j s o u nějaká úskalí v měření T T 

pomocí ušního teploměru u dětí d o 1 r o k u . R l se z a s v o u p r a x i ještě n e s e t k a l s měřením 

t e p l o t y u dítěte d o 1 r o k u , nicméně dodává, že s i myslí, že ušní teploměr dostatečně 

n e z a s u n e d o u c h a . S tímto tvrzením se také shodují ostatní r e s p o n d e n t i . R 5 u v e d l : 

„Vterénu jsem se již setkal sfebrilním novorozencem a ušním teploměrem jsem 

nedokázal změřit teplotu, když se mi to povedlo, hodnota rozhodně neodpovídala teplotě 

novorozence, důvodem bylo nedostatečné zasunutí teploměru do zvukovodu. " S tímto 

tvrzením souhlasí i R 2 , R 3 a R 4 . R 4 p r o z r a d i l : „ U dítěte, které má febrilní křeče, je až 

nemožné změřit tělesnou teplotu ušním teploměrem, aby odpovídala skutečné hodnotě 

dítěte. " R 2 dodává, že p o k u d se jedná o n o v o r o z e n c e s horečkou, většinou rodiče již mají 

naměřenou t e p l o t u a kontrolují t e p l o t u právě teploměrem, kterým již b y l a t e p l o t a měřena, 

a t o p o u z e z a předpokladu, že n e l z e ušním teploměrem t e p l o t a změřit. 
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Kategorie 5: Problematika měření T T 

T a b u l k a 7 : P r o b l e m a t i k a 

Stalo se, že 

teploměr nezměřil? 

Pravděpodobná 

příčina 

Ovlivnění 

léčby 

A n o 1 z 2 0 Zimní období, 

hypotermický 

p a c i e n t 

N e 

A n o 1 z 2 0 Nízká t e p l o t a N e 

A n o 5 z e 1 0 0 Podchlazení, 

špatně nasazený 

klobouček 

N e 

A n o 3 z 1 0 Podchlazení N e 

A n o P o u z e 2 x Podchlazení, 

vybitá b a t e r i e 

N e 

Z d r o j : Vlastní z d r o j 

T a b u l k a 7 m a p u j e p r o b l e m a t i k u měření T T , a t o především s i t u a c e , k d y teploměrem n e l z e 

změřit t e p l o t u . Všichni r e s p o n d e n t i odpověděli, že se s tím, že teploměr n e b y l s c h o p e n 

naměřit t e p l o t u , již z a s v o u p r a x i s e t k a l i . Všichni odpovídající se s h o d l i také n a t o m , že 

t o nemělo v l i v n a j e j i c h další léčebný p o s t u p . Také se všichni shodují v t o m , že příčina 

t o h o , že n e l z e t e p l o t u změřit, j e podchlazení p a c i e n t a . R l u v e d l , že hodně záleží n a 

ročním období, v zimě se setkává m n o h e m častěji s tím, že t e p l o t a n e l z e změřit. 

R 3 odpověděl, že příčina t o h o , že nenaměřil t e p l o t u , b y l a v e špatně nasazeném 

kloboučku. R 5 z a s e u v e d l , že příčinou b y l a vybitá b a t e r i e . R l dále p o d o t k l : „Hodně záleží 

na tom, kde se pacient nachází. V domácím prostředí se mi nestalo, že by teploměr nebyl 

schopen změřit. Nicméně, pokud se pacient nachází venku, především v zimním období, 

tak to, že teploměr není schopen změřit teplotu, se mi stává velice často. " R 3 odpověděl: 

„Je důležité vždy rozlišit, kde je důvod toho, že teploměr nezměřil žádnou hodnotu. Pokud 

se udělá chyba v tom, že je špatně nandaný klobouček, tak vám to dojde a měření 

opakujete, nebo, pokud je vybitá baterie, tak ji vyměníte. Ale pokud je pacient 

podchlazený a prostředí, ve kterém se nachází, je chladné, tak už vám dojde, že je riziko 
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toho, že teploměr nenaměří žádnou hodnotu. Na teploměru se objeví pouze symbol LO, 

tak víte akorát to, že jeho teplota je pod 34 °C, což je nedostačující, především 

u hypotermického pacienta při zástavě oběhu, kde potřebujeme znát hranici 30 °C. " 

Kategorie 6: Přeměřování teploty 

T a b u l k a 8: Kontrolní měření 

A n o Klinický s t a v neodpovídá 

A n o , 3 x u každého 

p a c i e n t a 

Ověření t e p l o t y , klinický s t a v neodpovídá 

A n o , ojediněle Neodpovídá klinický s t a v p a c i e n t a 

A n o , občas P o k u d neodpovídá klinický s t a v , při 

snižování t e p l o t y u f e b r i l i e , při zvyšování 

T T u podchlazených pacientů 

A n o , v e l m i málo Neodpovídá klinický s t a v p a c i e n t a 

Z d r o j : Vlastní z d r o j 

T a b u l k a 8 m a p u j e přeměřování T T u j e d n o h o p a c i e n t a . R e s p o n d e n t i se shodují v t o m , že 

t e p l o t u přeměřují u každého p a c i e n t a , a t o t e h d y , když neodpovídá klinický s t a v p a c i e n t a 

naměřené hodnotě. P o u z e R 2 přeměřuje T T u každého p a c i e n t a a u v e d l : „ Vždy teploměr 

změří trochu jinou hodnotu, ale když se hodnoty zhruba přibližují, tak naměřené hodnotě 

věřím. " R 4 také uvádí s t a v y , u kterých přeměřuje t e p l o t u , a t o především v situacích, k d y 

snižuje t e p l o t u , n e b o j i n a o p a k u podchlazených pacientů zvyšuje. 
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Kategorie 7: Kontrola teploměrů 

T a b u l k a 9 : K o n t r o l a teploměrů 

Kontrolujete teploměry? 

A n o Při předávání služby 

A n o Před každou směnou 

R3 A n o Při předávání služby 

A n o Při přebírání služby 

A n o Před každou směnou 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

V této k a t e g o r i i j s e m se zaměřil n a t o , z d a Z Z kontrolují teploměry, j a k často a jakým 

způsobem. Ukázalo se, že všichni r e s p o n d e n t i kontrolují teploměry vždy před každou 

směnou. Všichni se také s h o d l i v t o m , že kontrolují n e j e n vizuální s t a v teploměru, a l e 

také s t a v baterií a počet kloboučků. 

Kategorie 8: Přítomnost manuálů 

T a b u l k a 1 0 : Přítomnost manuálů 

Jste s nimi seznámen? 

A n o A n o , vím, k d e j s o u 

A n o A n o 

A n o A n o 

A n o A n o 

A n o A n o , j s e m s i j i c h vědom 

Z d r o j : Vlastní výzkum 
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Všichni r e s p o n d e n t i j s o u s i vědomi přítomnosti manuálů p r o teploměr a j s o u s n i m i 

seznámeni. R l a R 5 d o d a l i , že ví, k d e se manuály nachází. V této o b l a s t i mě zajímalo, 

z d a s i Z Z j s o u vědomi t o h o , že mají k d i s p o z i c i manuály. Mít n a Z Z S manuály p r o použití 

jednotlivých přístrojů j e totiž povinné a j e povinností každého zaměstnavatele j e s těmito 

manuály seznámit. 

Kategorie 9: Opomíjenost měření TT 

T a b u l k a 1 1 : Opomíjenost 

Respondent Opomíjenost 

N e P o k u d klinický s t a v souvisí s t e p l o t o u , vždy se 

měří 

A n o U hypotermických pacientů se o d naměřené 

h o d n o t y odvíjí léčebný p o s t u p 

N e P o k u d s t a v souvisí s T T , vždy se měří t e p l o t a 

N e Z a poslední 2 r o k y se měří u každého p a c i e n t a , 

b e z o h l e d u n a klinický s t a v 

N e D l e klinického s t a v u vždy měřím 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

V této k a t e g o r i i j s e m se zaměřil n a t o , z d a záchranáři považují m o n i t o r a c i T T z a 

opomíjený u k a z a t e l . Odpovědí všech b y l o , že nepovažují měření T T z a opomíjené, avšak 

kromě R 2 , který u v e d l : „ U hypotermických pacientů se od výsledné naměřené hodnoty 

odvíjí celý léčebný postup. Pokud mám podchlazeného pacienta se zástavou oběhu, tak 

se rozděluje provádění KPR pod 30 °C a nad 30 °C a dle této hodnoty se resuscitace 

upravuje a já nemám možnost úplné verifikace. " R 3 odpověděl: „ Teplota je ukazatelem 

mnoha závažných stavů, jako jsou třeba záněty, šokové stavy, a pokud mám na něco z toho 

podezření, tak vždy měřím teplotu, z tohoto důvodu měření teploty rozhodně nepovažuji 

za opomíjené. Vždy záleží na příznacích a klinickém stavu pacienta, od kterého se odvíjí 

i vyšetřovací postup. " R l u v e d l : „ Vždy se řídím klinickým stavem pacienta, od kterého 

se odvíjí další postup. Pokud například na dotyk cítím, že z pacienta sálá teplo, tak logicky 

vždy měřím teplotu. Taky stavy, jako jsou traumata, popáleniny, zde je také důležité měřit 
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teplotu. Také u dětí je velice podstatné hlídat termomanagement, protože děti ztrácejí 

rychleji teplo oproti dospělým, jsou tedy náchylnější na změny teploty." Všichni 

r e s p o n d e n t i se a l e shodují v t o m , že v současné době se měří t e p l o t a u každého p a c i e n t a 

b e z o h l e d u n a klinický s t a v , a t o z důvodu virové p a n d e m i e C O V I D - 1 9 . 

Kategorie 10: Monitorace teploty v době pandemie COVID-19 

T a b u l k a 1 2 : P a n d e m i e C O V I D - 1 9 

Měření teploty v době COVID-19 

T e p l o t a se měřila všem pacientům 

Všem pacientům 

Všem 

R4 Všem 

Všem 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

T a b u l k a 1 2 m a p u j e , j a k p a n d e m i e C O V I D - 1 9 o v l i v n i l a měření T T v P N P . R e s p o n d e n t i 

odpověděli, že se t e p l o t a měřila všem pacientům. R 3 u v e d l : „Jednalo se o důležitý 

ukazatel pro diagnózu. V současné době se už pomalu zase najíždí do starých kolejí 

a začíná se teplota měřit opět dle klinického stavu pacienta. " R l odpověděl: „Stejně tak 

jako glykémie se neměří u každého pacienta, tak i teplota se neměřila u každého pacienta. 

V době pandemie se teplota měřila opravdu všem pacientům, před pandemií jsem měřil 

teplotu pouze tehdy, pokudjsem měl podezření na teplotu, nebo tehdy, pokud klinický stav 

odpovídal tomu, že by teplota mohla hrát roli ve změně zdravotního stavu pacienta. " 
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Kategorie 11: Realizace změn 

T a b u l k a 1 3 : R e a l i z a c e změn v o b l a s t i měření T T 

Změny v měření teploty 

Teploměr s větším teplotním rozmezím 

Větší teplotní rozmezí u ušního teploměru 

R3 Teploměr s větším teplotním rozmezím 

Ušní teploměr s větším teplotním rozmezím 

Větší teplotní rozmezí u teploměru 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

V této k a t e g o r i i j s e m z k o u m a l t o , c o b y Z Z změnili v o b l a s t i m o n i t o r a c e T T v P N P . 

Všichni r e s p o n d e n t i se shodují n a t o m , že b y uvítali mít v sanitní c h v o z e c h ušní teploměr 

s větším teplotním rozmezím. R l a R 2 odpověděli, že b y b y l o vhodné mít teploměr, který 

b y b y l s c h o p e n alespoň změřit t e p l o t u d o 3 0 °C, která j e důležitá p r o změny v p o s t u p u 

způsobu léčby u hypotermických pacientů se zástavou oběhu. R 3 odpověděl: „Ušní 

teploměr s větším teplotním rozmezím by byl ideální pouze za předpokladu, že je 

spolehlivý a na naměřené hodnoty se dá spolehnout. " R 5 u v e d l : „ V současné době 

převažují pozitiva ušního teploměru nad nedostatky, nicméně si myslím, že by bylo 

výhodné mít na záchrance ušní teploměr s větším teplotním rozmezím. Především 

u podchlazených pacientů by to bylo výhodné. Pokud by byl takový teploměr k dispozici, 

považoval bych současný stav za dostačující. " 
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Kategorie 12: Invazivní monitorace TT v PNP 

T a b u l k a 1 4 : Invazivní m o n i t o r a c e 

Respondent Invazivní monitorace 

N e Časově nevýhodné 

N e N e d o s t a t e k zkušeností 

R3 N e Nákladné a složité p r o P N P a málo 

zkušeností 

R4 N e P r o P N P nemá význam 

N e Nemá t o takový v l i v 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

V této k a t e g o r i i j s e m se d o t a z o v a l , z d a b y se n a Z Z S u p l a t n i l j e d e n z e způsobů invazivní 

m o n i t o r a c e T T . Všichni dotazovaní odpověděli, že b y se invazivní m o n i t o r a c e v P N P 

n e u p l a t n i l a . R 4 a R 5 odpověděli, že b y t o n a péči o p a c i e n t a v P N P nemělo žádný 

významný e f e k t . R l u v e d l : „Na první hodinu by se to neuplatnilo, z dlouhodobého 

hlediska to má určitě význam, nicméně pro PNP pro přibližně první hodinu by to nemělo 

žádný výrazný efekt a byla by to zbytečná zátěž pro pacienta. " R 2 a R 3 se shodují v t o m , 

že n a t o nemají a n i d o s t a t e k zkušeností. R 2 dodává, že b y b y l o m n o h e m výhodnější 

a efektivnější mít ušní teploměr s větším teplotním rozmezím. R 3 ještě doplňuje, že b y t o 

b y l o p r o P N P zbytečně složité a nákladné. 
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Kategorie 13: Teploměry pro měření v PNP 

T a b u l k a 1 5 : Teploměry p r o P N P 

Vhodný teploměr pro 

PNP 

Nevhodný teploměr pro 

PNP 

Ušní s větším teplotním 

rozmezím 

Teploměry, které měří 

příliš d l o u h o 

Ušní s větším teplotním 

rozmezím d o 3 0 °C 

Bezkontaktní 

Ušní teploměr, alespoň d o 

3 0 °C 

Bezkontaktní 

Ušní teploměr s větším 

rozmezím 

Teploměry, které měří 

příliš d l o u h o 

Ušní teploměr, větší 

teplotní rozmezí 

Bezkontaktní a všechny 

teploměry s dlouhým 

měřením 

Z d r o j : Vlastní výzkum 

V poslední k a t e g o r i i j s o u z o b r a z e n y odpovědi n a otázku týkající se t o h o , který teploměr 

j e vhodný p r o použití n a Z Z S , který j e n a o p a k nevhodný. Odpovědí všech b y l o , že z a 

vhodný teploměr p r o P N P považují ušní, avšak z a předpokladu, že b y měl větší teplotní 

rozmezí. R 3 odpověděl, že b y b y l o vhodné mít ušní teploměr s rozmezím alespoň d o 

3 0 °C. R l , R 4 , R 5 u v e d l i , že nevhodné teploměry p r o P N P j s o u všechny teploměry, které 

měří příliš d l o u h o . R 2 , R 3 a R 5 odpověděli, že bezkontaktní teploměry n e j s o u vhodné 

p r o P N P . R 4 u v e d l : „ V PNP je příliš mnoho vlivů, které ovlivňují bezkontaktní teploměr, 

ať už se jedná o počasí a jiné faktory. Nicméně jsem se setkal i s tím, kdy pacient byl 

doma, i přes to hodnota neodpovídala klinickému stavu pacienta. Proto považuji tento 

teploměr za nevhodný a výslednou hodnotu vždy považuji za velmi 

orientační. " R 5 odpověděl: „ Většinou jde o čas, a proto je nesmysl mít v současné době 

teploměr, který měří teplotu příliš dlouho. Uvítal bych mít jeden teploměr, na který se dá 

spolehnout a bude přesný i u podchlazených pacientů nebo v zimních obdobích. " 
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5 Diskuse 

Bakalářská práce n a téma měření tělesné t e p l o t y v přednemocniční péči se zaměřuje n a 

t o , jaká j e současná s i t u a c e v této o b l a s t i , dále n a možné zlepšení právě v m o n i t o r a c i 

T T n a Z Z S . V první části výzkumného šetření j s e m porovnával d v a teploměry a t o , j a k 

se o d sebe liší v naměřených hodnotách. V druhé části j s e m použil k e sběru d a t 

kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného r o z h o v o r u s vybranými záchranáři. 

V rámci této práce b y l y zjištěny s t a t i s t i c k y významné rozdíly m e z i h o d n o t a m i 

naměřenými pomocí ušního a bezkontaktního teploměru, hypotéza, že se teploměry liší 

v naměřených hodnotách, b y l a p o t v r z e n a . Každý teploměr změřil rozdílné h o d n o t y . 

Ukázalo se, že bezkontaktní teploměr vždy podměřuje ušní v průměru o - 0 , 6 °C, a t o i p o 

odečtu 0 , 6 °C o d naměřené h o d n o t y ušním teploměrem, j a k uvádí Kelnarová e t a l . ( 2 0 1 6 ) . 

Z výzkumu a l e n e j s m e s c h o p n i říci, který z teploměrů měří správně. Víme, že m e z i 

teploměry j e s t a t i s t i c k y významný rozdíl v naměřených hodnotách, a l e nevíme, jaký 

teploměr měří skutečnou h o d n o t u . B y l o b y zapotřebí provést další výzkumné šetření, při 

kterém b y se zjišťovalo, který z teploměrů v d a n o u chvíli měří správnou h o d n o t u . 

V z h l e d e m k t o m u , že j s e m měření prováděl, docházím k názoru, že správné měření 

v y k a z o v a l ušní teploměr. Myslím s i t o z t o h o důvodu, že celkový klinický s t a v p a c i e n t a , 

u kterého měření probíhalo, vždy odpovídal hodnotě naměřené ušním teploměrem. 

Bezkontaktní teploměr v e l i c e často změřil h o d n o t y neodpovídající s t a v u p a c i e n t a . I když 

při p o h m a t u n a p a c i e n t a b y l o patrné, že z něj sálá t e p l o a b y l o evidentní, že má horečku, 

i t a k výsledná h o d n o t a bezkontaktního teploměru často u k a z o v a l a n a n o r m o t e r m i i . Také 

se v e l i c e často stávalo, že j s e m m u s e l bezkontaktním teploměrem několikrát přeměřovat 

t e p l o t u p a c i e n t a v z h l e d e m k nereálnosti naměřené h o d n o t y . N a základě těchto skutečností 

docházím k závěru, že měření pomocí bezkontaktního teploměru l z e považovat p o u z e z a 

v e l m i orientační a nedá se n a něj s p o l e h n o u t v reálnosti naměřených h o d n o t . Výsledné 

h o d n o t y naměřené ušním teploměrem vždy odpovídaly celkovému klinickému s t a v u 

p a c i e n t a , a p r o t o b y c h považoval t e n t o teploměr z a přesný a vhodný p r o použití 

v podmínkách P N P . 

Bezkontaktní teploměr se s t a l jedním z n e j oblíbenějších teploměrů v současné době, a t o 

n e j e n u laické veřejnosti, a l e i v nemocničních zařízeních. J e t o m u t a k z důvodu, že j e h o 

použití j e v e l m i jednoduché, rychlé, nedochází při něm k e k o n t a k t u s p a c i e n t e m , není 

zapotřebí žádné d e z i n f e k c e a údržba teploměru j e v e l m i jednoduchá. Nicméně faktorů, 
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které ovlivňují výslednou h o d n o t u , j e m n o h o . Právě v P N P se těchto faktorů o b j e v u j e 

více, a t o z důvodu, že se p a c i e n t může nacházet v jakémkoli prostředí, k d e může být 

například c h l a d , f o u k a t silný vítr, svítit s l u n c e a podobně. Je t e d y otázkou, z d a má právě 

bezkontaktní teploměr místo p r o použití n a Z Z S v z h l e d e m k velkému počtu ovlivňujících 

faktorů p r o t e n t o t y p teploměru. J e n u t n o zmínit, že pomocí bezkontaktního teploměru 

získáváme p o u z e p o v r c h o v o u t e p l o t u těla. O p r o t i t o m u tympanální teploměr j e v e l i c e 

oblíbený právě u Z Z . J e h o použití j e také v e l i c e jednoduché, rychlé, přesné, navíc t e n t o 

teploměr měří centrální t e p l o t u těla. J e h o nevýhodou j e , že dochází k e k o n t a k t u 

s p a c i e n t e m , p o každém měření j e třeba měnit ochranný klobouček a j e h o teplotní 

rozmezí d o s a h u j e p o u z e d o 3 4 °C, což může mít v l i v především u podchlazeného p a c i e n t a 

z a probíhající K P R , a t o především v rozpoznání h r a n i c e 3 0 °C, v i z H y p o t e r m i e . Ušní 

teploměr i v z h l e d e m k malému teplotnímu rozmezí považuji z a n e j vhodnější p r o použití 

n a Z Z S , a t o v z h l e d e m k j e h o přesnosti, j e d n o d u c h o s t i a také v z h l e d e m k t o m u , že měří 

centrální t e p l o t u těla. 

J a k vyplývá z rozhovorů, všichni r e s p o n d e n t i považují bezkontaktní teploměr z a 

nepřesný a j e h o s p o l e h l i v o s t j e d l e n i c h nízká. N a druhé straně ušní teploměr považují 

záchranáři z a n e j vhodnější p r o použití v P N P z důvodu, že j e s c h o p e n měřit centrální 

t e p l o t u , měření j e rychlé a přesnější. I t a k a l e považují současný s t a v z a nedostačující, 

protože ušní teploměr má příliš malé teplotní rozmezí, a t o d o 3 4 °C. N a t r h u e x i s t u j e 

p o u z e ušní teploměr značky A D C t y p u 4 2 4 A d t e m p , který má teplotní rozmezí d o 3 2 °C. 

N a v z d o r y t o m u , že záchranáři často zmiňovali o n u h r a n i c i 3 0 °C, t a k v současné době 

není n a t r h u žádný ušní teploměr, který b y měl teplotní rozmezí d o zmiňovaných 3 0 °C. 

N a t r h u j e p o u z e teploměr bezkontaktní, který má teplotní r o z s a h o d 1 °C d o 5 5 °C, jedná 

se o teploměr o d výrobce T E C N I M E D značky V i s i o F o c u s . J e a l e otázkou, z d a t e n t o 

bezkontaktní teploměr j e s c h o p e n měřit reálnou t e p l o t u odpovídající p a c i e n t o v i 

i v z h l e d e m k faktorům, které t e n t o t y p teploměrů ovlivňují. B y l o b y zapotřebí dalšího 

výzkumného šetření. 

Překvapujícím zjištěním b y l o , že se dotazovaní záchranáři s h o d l i n a t o m , že ušním 

teploměrem l z e j e n obtížně n e b o spíše vůbec naměřit T T u malých dětí. Výrobce t o h o t o 

teploměru a l e uvádí, že teploměr j e určen p r o všechny věkové k a t e g o r i e o d novorozenců 

až p o dospělé, také uvádí, že teploměr není určen p r o předčasně narozené děti a p r o děti, 

které se n a r o d i l y j a k o malé p r o svůj gestační věk. Nicméně o d dotazovaných záchranářů 

j s e m z j i s t i l , že mají zkušenosti s tím, že u malých dětí n e l z e efektivně, n e b o d o k o n c e 
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vůbec naměřit T T z a p o m o c i ušního teploměru. J a k o a l t e r n a t i v u l z e použít v podmínkách 

P N P teploměr, který mají rodiče dítěte k d i s p o z i c i , Z Z se m o h o u opírat také o správně 

o d e b r a n o u anamnézu získanou o d rodičů a zjištění poslední naměřené h o d n o t y , také se 

m o h o u samozřejmě opírat o celkový klinický s t a v dítěte. Právě malé děti ztrácejí t e p l o 

m n o h e m r y c h l e j i , a p r o t o j e u dětí důležité m o n i t o r o v a t T T , díky naměřené hodnotě p a k 

udržovat adekvátní tepelný k o m f o r t . P o k u d b y se Z Z s e t k a l i v terénu s předčasným 

p o r o d e m a b y l i b y n u c e n i provést p o r o d v terénu, t a k u narozeného n o v o r o z e n c e n e j s o u 

d e f a c t o s c h o p n i z j i s t i t h o d n o t u T T , především u narozených dětí j e v e l i c e důležitým 

f a k t o r e m udržování adekvátního tepelného k o m f o r t u p o c e l o u d o b u až d o předání 

n o v o r o z e n c e d o zdravotnického zařízení. J e t e d y otázkou, jaký teploměr b y b y l o vhodné 

mít v sanitním v o z e p r o měření T T u malých dětí v podmínkách P N P v z h l e d e m 

k e zjištění této i n f o r m a c e . Malé děti j s o u často neklidné a nespolupracují, z d e b y p r o t o 

b y l a vhodná a l t e r n a t i v a použití bezkontaktního teploměru a naměřenou h o d n o t u brát 

p o u z e j a k o orientační ( v z h l e d e m k nepřesnosti u t o h o t o t y p u teploměru). B y l b y t o také 

vhodný způsob p r o měření u dítěte s febrilními křečemi, protože v s i t u a c i , k d y dítě 

křečuje, j e nereálné měřit t e p l o t u pomocí ušního teploměru. P r o t o mě také překvapuje, že 

některé Z Z S nemají k d i s p o z i c i d v a d r u h y teploměrů a disponují p o u z e ušním. 

M o n i t o r a c e T T v P N P j e p o d l e Seblové a K n o r a ( 2 0 1 8 ) často podceňovaný u k a z a t e l . 

Dotazovaní záchranáři se a l e shodují v t o m , že se rozhodně nejedná o opomíjený 

u k a z a t e l . P o u z e j e d e n r e s p o n d e n t považuje měření T T v P N P z a opomíjené, a t o z t o h o 

důvodu, že nemá k d i s p o z i c i ušní teploměr s větším teplotním rozmezím. Z rozhovorů 

vyplývá, že s i záchranáři j s o u vědomí t o h o , v jakých případech j e sledování T T důležité, 

rozhodně t e n t o u k a z a t e l nepovažují z a opomíjený v podmínkách P N P . J a k uvádí také 

Dobiáš a Bulíková ( 2 0 2 1 ) , měření t e p l o t y n e b y l o příliš časté v P N P , až n a s t a v y , j a k o 

j s o u virové či bakteriální i n f e k c e n e b o podchlazení. Ovšem nástupem nákazy C O V I D - 1 9 

se t e p l o t a měří každému p a c i e n t o v i . S tímto tvrzením se také shodují všichni r e s p o n d e n t i , 

t e p l o t a se měří všem pacientům b e z o h l e d u n a pravděpodobnou diagnózu p a c i e n t a . P r o t o 

s i i já myslím, že se v současné době nejedná o opomíjený u k a z a t e l F F . 
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Zaver 

Tématem této bakalářské práce j e „Měření tělesné t e p l o t y v přednemocniční péči", 

v rámci ní b y l y z v o l e n y tři cíle. Prvním j e zjištění možnosti měření tělesné t e p l o t y 

pracovníky zdravotnické záchranné služby v přednemocniční péči. Druhým cílem j e 

z j i s t i t , jaké zkušenosti mají zdravotničtí záchranáři s měřením tělesné t e p l o t y 

v přednemocniční péči. Třetí cíl spočívá v e zjištění, z d a e x i s t u j e rozdíl v naměřených 

hodnotách tělesné t e p l o t y u pacientů z a použití rozdílných typů teploměrů. Současně b y l y 

p r o t u t o práci s t a n o v e n y dvě výzkumné otázky a j e d n a hypotéza. Výzkumná otázka 

č. 1 zní: „Jaké možnosti měření tělesné t e p l o t y u pacientů v přednemocniční péči mají 

zdravotničtí záchranáři?", otázka č. 2 j e následovná: „Jaké zkušenosti mají zdravotničtí 

záchranáři s měřením tělesné t e p l o t y v přednemocniční péči?". Hypotéza 1 p a k 

předpokládá, že h o d n o t y naměřené pomocí různých typů teploměrů se liší. 

První část výzkumného šetření probíhala f o r m o u e x p e r i m e n t u , k d e j s e m porovnával d v a 

d r u h y teploměrů. J e d n a l o se o tympanální infračervený a bezkontaktní infračervený 

teploměr. Hypotéza b y l a p o t v r z e n a , naměřené h o d n o t y pomocí různých typů teploměrů 

se liší. B y l y zjištěny s t a t i s t i c k y významné rozdíly m e z i naměřenými h o d n o t a m i , j a k o více 

přesný se ukázal ušní teploměr. 

P r o zjištění informací b y l z v o l e n v druhé části výzkumného šetření kvalitativní výzkum 

f o r m o u polostrukturovaného r o z h o v o r u s pěti vybranými Z Z z Jihočeského k r a j e a K r a j e 

Vysočina. Cíle výzkumného šetření se podařilo s p l n i t a b y l y zodpovězeny obě výzkumné 

otázky. První výzkumná otázka se týkala t o h o , jaké možnosti v měření t e p l o t y mají 

k d i s p o z i c i Z Z . D v a dotazovaní záchranáři z Jihočeského k r a j e a j e d e n z K r a j e Vysočina 

mají k d i s p o z i c i d v a teploměry, a t o ušní a bezkontaktní. D v a dotazovaní záchranáři 

z K r a j e Vysočina mají k d i s p o z i c i p o u z e ušní teploměr. Všichni záchranáři se s h o d l i n a 

t o m , že se nespoléhají p o u z e n a výslednou naměřenou h o d n o t u , a l e soustředí se 

především n a celkový klinický s t a v p a c i e n t a . Všichni dotazovaní se také s h o d l i n a t o m , 

že b y o c e n i l i , k d y b y v sanitních v o z e c h měli teploměr s větším teplotním rozmezím. 

Současný s t a v považují z a nedostačující z t o h o důvodu, že ačkoliv j e tympanální 

teploměr v e l i c e přesný, bohužel má teplotní rozmezí p o u z e d o 3 4 °C. Bezkontaktní 

teploměr považují z a v e l m i nepřesný a j e h o použití v podmínkách P N P z a nevhodné. 

Druhá výzkumná otázka se týkala zkušeností s měřením t e p l o t y . Ukázalo se, že vybraní 

záchranáři mají velké zkušenosti s několika d r u h y teploměrů, se kterými se s e t k a l i n a 
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oddělení v nemocničním zařízení n e b o n a Z Z S . Dále záchranáři p o p s a l i jednotlivé 

k o m p l i k a c e při měření a z rozhovorů jasně vyplývá, že mají d o s t a t e k zkušeností v této 

p r o b l e m a t i c e . 

N a základě získaných výsledků b y l o zjištěno, že nejvhodnější teploměr p r o použití n a 

Z Z S j e ušní teploměr, a t o z a předpokladu, že b y měl větší teplotní rozmezí, bohužel 

v současné době j e n a t r h u p o u z e ušní teploměr s teplotním r o z s a h e m d o 3 2 °C. B y l o b y 

vhodné, k d y b y Z Z S o s l o v i l a firmu, která b y b y l a s c h o p n a vytvořit ušní teploměr s větším 

teplotním rozmezím alespoň d o 3 0 °C. Dále b y b y l o přínosné se více zaměřit n a 

p r o b l e m a t i k u měření T T pomocí ušního teploměru u malých dětí, především 

u novorozenců a kojenců, k d e j e měření v e l i c e obtížné, v některých případech až 

nereálné, j a k j s m e se m o h l i dozvědět z e zkušeností záchranářů. Tím pádem b y b y l o 

vhodné provést další výzkumné šetření v rámci p r o b l e m a t i k y měření T T u malých dětí 

pomocí ušního teploměru. 
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Tachykardie - zrychlená srdeční f r e k v e n c e , n a d 9 0 tepů/min. 
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Tachypnoe - zrychlené dýchání 

Vazokonstrikce - smrštění, zúžení cév 

Vazopresor - léky zvyšující krevní t l a k 
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Přílohy 

Příloha 1: Seznam otázek k rozhovoru 

1 . V jakém k r a j i sloužíte n a Z Z S ? 

2 . J a k d l o u h o p r a c u j e t e n a Z Z S ? 

3 . S jakými d r u h y teploměrů j s t e se z a s v o u p r a x i s e t k a l / a ? 

4 . Jaký d r u h teploměru máte k d i s p o z i c i v sanitním v o z e ? 

5 . Považujete současný s t a v z a dostačující? 

6 . Jaký máte názor n a ušní teploměr? 

7 . Jaký máte názor n a bezkontaktní čelní teploměr? 

8. Všímáte s i nějakých s p e c i f i k v o b l a s t i měření T T u dětí pomocí ušního teploměru? 

9 . S jakými k o m p l i k a c e m i j s t e se s e t k a l / a v rámci měření T T ? 

1 0 . Kolikrát se vám s t a n e , že teploměr není s c h o p e n změřit t e p l o t u ? 

1 1 . Jaká j e pravděpodobná příčina, že teploměr není s c h o p e n změřit t e p l o t u ? 

1 2 . Ovlivní t o váš další léčebný p o s t u p , p o k u d se t e p l o t a nenaměří? 

1 3 . Přeměřujete u j e d n o h o p a c i e n t a t e p l o t u ? 

1 4 . Kolikrát přeměřujete t e p l o t u u j e d n o h o p a c i e n t a ? 

1 5 . K o n t r o l u j e t e teploměry a jakým způsobem? 

1 6 . J a k často teploměry k o n t r o l u j e t e ? 

1 7 . Máte k d i s p o z i c i manuál p r o teploměr? 

1 8 . J s t e s manuály seznámen/a? 

1 9 . Považujete m o n i t o r a c i T T v P N P z a opomíjený u k a z a t e l F F ? 

2 0 . O v l i v n i l a p a n d e m i e C O V I D - 1 9 něco v o b l a s t i měření T T ? 

2 1 . Uvítal/a b y s t e n a Z Z S j e d e n z e způsobů invazivní m o n i t o r a c e T T ? 
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2 2 . C o b y s t e změnil/a v o b l a s t i měření t e p l o t y v P N P ? 

2 3 . Jaký teploměr považujete z a n e j vhodnější p r o použití n a Z Z S ? 

2 4 . Jaký teploměr považujete z a nejméně vhodný p r o použití n a Z Z S ? 
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Příloha 2: Lékařský skleněný teploměr bezrtuťový 

Z d r o j : Vlastní f o t o 
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Příloha 3: Digitální teploměr 

Z d r o j : Vlastní f o t o 
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Příloha 4: Tympanální teploměr 



Příloha 5: Čelní bezkontaktní teploměr 


